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ACHTUNG; Sicherheitshinweis auf mdgliche Schaden am
Gerat/Zubehor.

@ HINWEIS; Hinweis auf wichtige Informationen.

1. Lieferumfang

1 Heizkissen

1 Innenkissen

1 Schalter

1 Gebrauchsanweisung

1.1 Geratebeschreibung

1. Netzstecker

2. Netzleitung

3. Schalter

4. Beleuchtete Anzeige der Temperaturstufen
5. Schieber firr EIN/AUS und Temperaturstufen
6. Steckkupplung

7. Bezug mit Integriertem Heizkissen

8. Innenkissen

9. ReiBverschluss

2. Wichtige Anweisungen
Fiir den spateren Gebrauch aufbewahren

A WARNUNG

¢ Ein Nichtbeachten der nachfolgenden Hinweise kann Personen- oder
Sachschaden (elektrischer Schlag, Hautverbrennung, Brand) verur-
sachen. Die folgenden Sicherheits- und Gefahrenhinweise dienen
nicht nur zum Schutz lhrer Gesundheit bzw. der Gesundheit Dritter,
sondern auch zum Schutz des Produktes. Beachten Sie daher diese
Sicherheitshinweise und Gbergeben Sie diese Anleitung bei Weiterga-
be des Artikels.

¢ Dieses Heizkissen darf nicht von Personen benutzt werden, die
unempfindlich gegen Hitze sind und von anderen schutzbedrftigen
Personen, die nicht auf eine Uberhitzung reagieren kénnen (z.B. Dia-
betikern, Personen mit krankheitsbedingten Hautveranderungen oder
vernarbten Hautarealen im Anwendungsgebiet, nach der Einnahme
von schmerzlindernden Medikamenten oder Alkohol).
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* Dieses Heizkissen darf nicht bei sehr jungen Kindern (0-3 Jahre)
angewandt werden, weil diese nicht auf eine Uberhitzung reagieren
kdnnen.

¢ Dieses Heizkissen darf nicht von jungen Kindern (3-8 Jahre) benutzt
werden, es sei denn der Schalter wurde von einem Elternteil oder
einer Aufsichtsperson eingestellt und das Kind wurde ausreichend
eingewiesen wie es das Heizkissen sicher betreibt.

* Dieses Heizkissen kann von &lteren Kindern ab 8 Jahren und dartber
sowie von Personen mit verringerten physischen, sensorischen oder
mentalen Féhigkeiten oder Mangel an Erfahrung und Wissen benutzt
werden, wenn Sie beaufsichtigt werden und bezliglich des sicheren
Gebrauchs des Heizkissens unterwiesen wurden und die daraus
resultierenden Gefahren verstehen.

e Kinder dlrfen nicht mit dem Heizkissen spielen.

* Reinigung und Benutzer-Wartung durfen nicht von Kindern ohne
Beaufsichtigung durchgeflhrt werden.

* Dieses Heizkissen ist nicht fur den Gebrauch in Krankenhdusern
bestimmt.

¢ Keine Nadeln hineinstechen.

* Nicht gefaltet oder zusammengeschoben benutzen.

¢ Nicht nass benutzen.

* Dieses Heizkissen darf nur in Verbindung mit dem auf dem Etikett
angegeben Schalter betrieben werden.

¢ Die von diesem Heizkissen ausgehenden elektrischen und magne-
tischen Felder kdnnen unter Umstanden die Funktion Ihres Herz-
schrittmachers stéren. Sie liegen jedoch weit unter den Grenzwerten:
elektrische Feldstarke: max. 5000 V/m, magnetische Feldstarke: max.
80 A/m, magnetische Flussdichte: max. 0,1 Milli-Tesla.

Bitte befragen Sie deshalb lhren Arzt und den Hersteller Ihres Herz-
schrittmachers vor der Benutzung dieses Heizkissens.

* Nicht an den Leitungen ziehen, drehen oder sie scharf knicken.

* Dieses Heizkissen ist haufig dahingehend zu priifen, ob es Anzeichen
von Abnutzung oder Beschadigung zeigt.

Falls solche Anzeichen vorhanden sind, das Heizkissen unsachge-
maB gebraucht wurde oder es sich nicht mehr erwarmt, muss es vor
erneutem Einschalten erst durch den Hersteller Gberpruft werden.

¢ Wenn die Netzanschlussleitung dieses Heizkissens beschadigt wird,
muss sie durch den Hersteller oder seinen Kundendienst oder eine
ahnlich qualifizierte Person ersetzt werden, um Geféhrdungen zu
vermeiden.



¢ Wahrend dieses Heizkissen eingeschaltet ist, darf
- kein Gegenstand (z. B. Koffer oder Waschekorb) daraufgelegt
werden,
- keine Warmequelle wie Bettflasche, Heizkissen oder &hnliches
daraufgelegt werden.
¢ Die elektronischen Bauteile im Schalter erwérmen sich beim Ge-
brauch des Heizkissens. Der Schalter darf deshalb nicht abgedeckt
werden oder auf dem Heizkissen liegen wenn es betrieben wird.
¢ Beachten Sie unbedingt die Hinweise zur Bedienung (Kapitel 4), zur
Reinigung und Pflege (Kapitel 5) und zur Aufbewahrung (Kapitel 6).
¢ Sollten Sie noch Fragen zur Anwendung unserer Gerate haben, so
wenden Sie sich bitte an unseren Kundenservice.

3. BestimmungsgemaéaBe Verwendung

A ACHTUNG

Dieses Heizkissen ist nur zur Erwdrmung des menschlichen Kérpers bestimmt.

4. Bedienung
4.1 Sicherheit

A ACHTUNG

Das Heizkissen ist mit einem SICHERHEITS-SYSTEM ausgestattet. Diese Sensortechnik verhindert
eine Uberhitzung des Heizkissens auf seiner gesamten Fliche durch automatische Abschaltung im
Fehlerfall. Wenn das SICHERHEITS-SYSTEM das Heizkissen abgeschaltet hat, werden die Tempera-
turstufen im eingeschalteten Zustand nicht mehr beleuchtet. Bitte beachten Sie, dass das Heizkissen
nach einem Fehlerfall aus Griinden der Sicherheit nicht mehr betrieben werden kann und an die
angegebene Service-Adresse eingesendet werden muss.

4.2 Inbetriebnahme

A ACHTUNG

Stellen Sie sicher, dass sich das Heizkissen im Gebrauch nicht zusammenschiebt oder Falten bildet.

e \erbinden Sie zuerst den Schalter mit dem Heizkdrper in dem Sie die Steck-
kupplung zusammenfligen.
e Stecken Sie danach den Netzstecker in die Steckdose.

() HINnwEIS

Die Seite des Bezuges (7) mit integriertem Heizkissen muss fir eine optimale Warmetlibertragung
dem Korper zugewandt sein.

4.3 Einschalten

Stellen Sie den Schiebeschalter fiir EIN/AUS und Temperaturstufen auf Stufe 1, 2 oder 3, um das Heizkissen
einzuschalten.
Im eingeschalteten Zustand sind die Temperaturstufen (4) beleuchtet.



4.4 Temperatur einstellen

Stufe 0: AUS

Stufe 1: Minimale Warme
Stufe 2: Mittlere Warme
Stufe 3: Maximale Warme

(i) HINwWEIS

Die schnellste Erwdrmung des Heizkissens erreichen Sie, indem Sie zuerst die héchste Temperatur-
stufe einstellen.

(i) HINwWEIS

Diese Heizkissen verfligen Uber eine Schnellheizung, die zu einer schnellen Erwarmung Iurbo’
innerhalb der ersten 10 Minuten fiihrt. g" oc

A WARNUNG

Wenn das Heizkissen Uiber mehrere Stunden benutzt wird, empfehlen
wir die niedrigste Temperaturstufe am Schalter einzustellen, um eine
Uberhitzung des erwarmten Korperteils, und in Folge ggf. eine Haut-
verbrennung zu vermeiden.

4.5 Abschaltautomatik

Dieses Heizkissen ist mit einer Abschaltautomatik ausgestattet. Diese stoppt die Warmezufuhr

ca. 90 Minuten nach der Inbetriebnahme des Heizkissens. Die Anzeige der Temperaturstufen 90 .
beginnt dann zu blinken. Um das Heizkissen erneut in Betrieb nehmen zu kdnnen, stellen Sie STOl;mn
den Schiebeschalter fiir EIN/AUS und Temperaturstufen (5) zundchst auf Stufe ,,0“ (AUS). Nach
ungeféhr 5 Sekunden ist ein erneutes Einschalten mdglich.

4.6 Ausschalten

Stellen Sie den Schiebeschalter flir EIN/AUS und Temperaturstufen auf die Stufe ,,0“ (AUS), um das Heizkissen
auszuschalten. Die Temperaturstufen sind dann nicht mehr beleuchtet.

(i) HINwWEIS

Falls das Heizkissen nicht verwendet wird, stellen Sie den Schiebeschalter fiir EIN/AUS und Tempe-
raturstufen auf die Stufe ,,0“ (AUS) und ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose. Trennen Sie
anschlieBend die Steckkupplung und somit den Schalter vom Heizkissen.

5. Reinigung und Pflege

A WARNUNG

Ziehen Sie vor der Reinigung immer zuerst den Netzstecker aus der Steckdose. Trennen Sie anschlie-
Bend die Steckkupplung und somit den Schalter vom Heizkissen. Andernfalls besteht die Gefahr eines
elektrischen Schlages.

ACHTUNG

e Der Schalter darf niemals mit Wasser oder mit anderen Flussigkeiten in Kontakt kommen. Er kann
sonst beschadigt werden.



Verwenden Sie zur Reinigung des Schalters ein trockenes fusselfreies Tuch. Verwenden Sie keine chemischen
Reiniger oder Scheuermittel.

Das Heizkissen besteht aus dem Bezug mit integriertem Heizkissen (auBen) und dem Innenkissen.
Entnehmen Sie vor der Reinigung immer zuerst das Innenkissen. Offnen Sie hierzu den ReiBver-
schluss. Das Innenkissen kann nicht gewaschen werden.

Kleinere Flecken auf dem Bezug mit integriertem Heizkissen kénnen mit einem angefeuchteten
Tuch sowie etwas flissigem Feinwaschmittel entfernt werden.

Der Bezug mit integriertem Heizkissen ist maschinenwaschbar. Waschen Sie lhn aus 6kologischen
Grinden zusammen mit anderen Textilien. Stellen Sie die Waschmaschine auf einen besonders
schonenden Waschgang bei 30 °C ein (Wollwaschgang). Benutzen Sie ein Feinwaschmittel und
dosieren Sie es nach Angaben des Herstellers.

ACHTUNG

Bitte beachten Sie, dass der Bezug mit integriertem Heizkissen durch allzu hdufiges Waschen
beansprucht wird.

Er sollte deshalb wahrend der gesamten Lebensdauer max. 10 Mal in einer Waschmaschine gewa-
schen werden.

A ACHTUNG

Beachten Sie, dass der Bezug mit integriertem Heizkissen und das Innenkissen nicht chemisch
gereinigt, ausgewrungen, maschinell getrocknet, gemangelt oder gebligelt werden dirfen.

Ziehen Sie direkt nach dem Waschen den noch feuchten Bezug mit integriertem Heizkissen auf das
OriginalmaB in Form und lassen Sie ihn flach ausgebreitet auf einem Waschestéander trocknen.

A ACHTUNG

¢ \lerwenden Sie keine Wascheklammern oder &hnliches um den Bezug mit integriertem Heizkissen
am Waschesténder zu befestigen. Andernfalls kann er beschadigt werden.

e Verbinden Sie den Schalter erst wieder mit dem Heizkissen, wenn der Bezug mit integriertem
Heizkissen, die Steckkupplung und das Innenkissen vollstandig trocken sind. Andernfalls besteht
die Gefahr eines elektrischen Schlages.

Setzen Sie das Innenkissen wieder in den Bezug mit integriertem Heizkissen ein.

A WARNUNG

e Schalten Sie das Heizkissen auf keinen Fall zum Trocknen ein! Andernfalls besteht die Gefahr
eines elektrischen Schlages.

6. Aufbewahrung

Wenn Sie das Heizkissen langere Zeit nicht verwenden, empfehlen wir Ihnen, es in der Originalverpackung
aufzubewahren. Trennen Sie hierzu die Steckkupplung und somit den Schalter vom Heizkissen.

A ACHTUNG

Bitte lassen Sie das Heizkissen zuvor abkihlen. Andernfalls kann das Heizkissen beschadigt
werden. Legen Sie wahrend der Lagerung keine Gegenstande auf dem Heizkissen ab um zu ver-
meiden, dass es scharf geknickt wird.



7. Entsorgung

Bitte entsorgen Sie das Heizkissen gemé&B der Elektro- und Elektronik Altgeréte Verordnung —
WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment). Bei Riickfragen wenden Sie sich bitte an die fir
die Entsorgung zustéandige kommunale Behorde. —_—

8. Was tun bei Problemen?

Problem Ursache Behebung
Die Temperaturstufen werden nicht beleuchtet wahrend | Das Sicherheitssystem | Senden Sie das
- der Schalter vollstandig mit dem Heizkissen verbunden | hat das Heizkissen Heizkissen und den
ist; irreversibel abgeschaltet. | Schalter zum Service
- der Netzstecker mit einer funktionierenden Steckdose ein.
verbunden ist;
- der Schiebeschalter auf 1, 2 oder 3 steht.

9. Technische Daten
Siehe Typschild-Etikett am Heizkissen.

10. Garantie

Wir leisten 3 Jahre Garantie ab Kaufdatum fir Material- und Fabrikationsfehler des Produktes. Die Garantie
gilt nicht:

¢ Im Falle von Schéden, die auf unsachgemaBer Bedienung beruhen.

o Fir VerschleiBteile.

* Bei Eigenverschulden des Kunden.

e Sobald das Geréat durch eine nicht autorisierte Werkstatt gedffnet wurde.

Die gesetzlichen Gewahrleistungen des Kunden bleiben durch die Garantie unberthrt. Fiir Geltendmachung
eines Garantiefalles innerhalb der Garantiezeit ist durch den Kunden der Nachweis des Kaufes zu filhren. Die
Garantie ist innerhalb eines Zeitraumes von 3 Jahren ab Kaufdatum gegeniber der Beurer GmbH, Séflinger
Str. 218, 89077 Ulm (Germany) geltend zu machen.

Bitte wenden Sie sich im Falle von Reklamationen an unseren Service unter folgendem Kontakt:
Service Hotline: Tel.: +49 (0) 731 /39 89-144
E-Mail: kd@beurer.de

Fordern wir Sie zur Ubersendung des defekten Produktes auf, ist das Produkt an folgende Adresse
zu senden:

Beurer GmbH

Servicecenter

LessingstraBe 10 b

89231 Neu-UIm, Germany

Irrtum und Anderungen vorbehalten
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CAUTION: Safety information about possible damage to
appliance/accessories.

@ NOTE: Important information.

1. ltems included in the package

1 Heating pad

1 Inner pad

1 Controller

1 Instructions for use

1.1 Description

1. Mains plug

2. Mains cable

3. Controller

4. llluminated display for temperature settings
5. Sliding switch for ON/OFF and temperature settings
6. Plug-in coupling

7. Cover with integrated heating pad

8. Inner pad

9. Zip fastening

2. Important instructions
Retain for future use

A WARNING

¢ Non-observance of the following notes may result in personal injury
or material damage (electric shock, skin burns, fire). The following
safety and hazard information is not only intended to protect your
health and the health of others, it should also protect the product.
For this reason, pay attention to these safety notes and include these
instructions when handing over the product to others.

¢ This heating pad must not be used by people who are not sensitive
to heat or by vulnerable people who may not be able to react to over-
heating (e.g. diabetics, persons with skin changes related to iliness or
persons with scarred skin in the area where the pad is to be applied,
after taking any pain-relieving medication or alcohol).

¢ This heating pad may not be used by very young children (0-3 years
old) as they are unable to respond to overheating.
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¢ This heating pad may not be used by young children (3-8 years old)
unless the controller has been set by a parent or responsible adult
and the child has been given adequate instructions on how to use the
heating pad safely.

¢ This heating pad may be used by children over the age of 8 and by
people with reduced physical, sensory or mental skills or a lack of ex-
perience or knowledge, provided that they are supervised and have
been instructed on how to use the heating pad safely, and are fully
aware of the consequent risks of use.

e Children must not play with the heating pad.

¢ Cleaning and user maintenance must not be performed by children
unless supervised.

¢ This heating pad is not designed for use in hospitals.

¢ Do not insert needles.

¢ Do not use when folded or bunched up.

¢ Do not use if wet.

¢ This heating pad may only be used in conjunction with the controller
specified on the label.

¢ The electrical and magnetic fields emitted by this heating pad may
interfere with the function of a pacemaker. However, they are still well
within the limits: electrical field strength: max. 5000 V/m, magnetic
field strength: max. 80 A/m, magnetic flux density: max. 0.1 millitesla.
Please consult your doctor and the manufacturer of your pacemaker
before using this heating pad.

¢ Do not pull, twist or make sharp bends in the cables.

¢ Please check this heating pad frequently for signs of wear and tear or
damage.
If any such signs are evident, if the heating pad has been used incor-
rectly or if it no longer heats up, it must be checked by the manufac-
turer before being switched on again.

¢ |f the mains connection cable of the heating pad is damaged, it must
be replaced by the manufacturer, its customer service department or
a similarly qualified person to avoid any risk.

¢ While the heating pad is switched on, the following conditions must
be observed:
- Objects must not be placed on the pad (e.g. suitcase or washing

basket).
- Heat sources, such as hot water bottles, heating pads or similar,
must not be placed on the pad.
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¢ The electronic components in the controller warm up when the
heating pad is in use. For this reason, the controller must never be
covered or placed on the heating pad when it is in use.

¢ Always observe the notes on operation (section 4), cleaning and
maintenance (section 5) and storage (section 6).

¢ |f you should have any questions about using our devices, please
contact Customer Services.

3. Intended use

A CAUTION

This heating pad is only designed to warm up the human body.

4. Operation
4.1 Safety

A CAUTION

The heating pad is fitted with a SAFETY SYSTEM. This sensor technology provides protection against
overheating across the entire surface of the heating pad with an automatic switch-off in the event of a
fault. If the SAFETY SYSTEM has switched off the heating pad, the temperature settings are no longer
illuminated when switched on. Please note that for safety reasons, the heating pad can no longer be
operated after a fault has occurred and must be sent to the specified service address.

4.2 Initial use

A CAUTION

Ensure that the heating pad will not bunch up or become folded during use.

e First, connect the controller to the heating pad by inserting the plug-in coupling.
® Then plug the mains plug into the socket.

NOTE

The side of the cover (7) with integrated heating pad must be turned towards the body for
optimum heat transfer.

4.3 Switching on

To switch the heating pad on, set the sliding switch for ON/OFF and temperature settings to setting 1, 2 or 3.
The temperature settings (4) are illuminated when switched on.

4.4 Setting the temperature

Level 0: OFF

Level 1: minimum heat
Level 2: medium heat
Level 3: maximum heat

NOTE:
e The fastest way to warm up the heating pad is to initially set the highest temperature setting.
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NOTE:

turbo
These heating pads have a fast heating function, which allows the pad to warm up faster "
in the first 10 minutes. R4 oC

A WARNING

If the heating pad is being used over several hours, we recommend
that you set the lowest temperature setting on the controller to avoid
overheating the heated body part, which may lead to burns to the skin.

4.5 Automatic switch-off

This heating pad is equipped with an automatic switch-off function. This turns off the heat sup-

ply approx. 90 minutes after the initial use of the heating pad. The temperature setting display 90 .
then starts to flash. So that the heating pad can be switched back on, the sliding switch for ON/ min
OFF and temperature settings (5) must first be set to setting “0” (OFF). After about 5 seconds STOP

it is possible to switch it on again.

4.6 Switching off

To switch the heating pad off, set the sliding switch for ON/OFF and temperature settings to setting “0” (OFF).
The temperature settings are then no longer illuminated.

(i) NotE:

If the heating pad is not in use, switch the sliding switch for ON/OFF and temperature settings to setting
“0” (OFF) and unplug the mains plug from the socket. Then disconnect the controller from the heating
pad by unplugging the plug-in coupling.

5. Cleaning and maintenance

A WARNING

Before cleaning, always remove the mains plug from the socket first. Then disconnect the controller
from the heating pad by unplugging the plug-in coupling. Otherwise there is a risk of an electric shock.

A CAUTION

¢ The controller must never come into contact with water or other liquids, as this may cause damage.

To clean the controller, use a dry, lint-free cloth. Do not use any chemical or abrasive cleaning agents.

The heating pad consists of the cover with integrated heating pad (outside) and the inner pad.
Always remove the inner pad before cleaning. To do this undo the zip fastening. The inner pad is
not washable.

Small marks on the cover with integrated heating pad can be removed with a damp cloth and a
small amount of mild liquid laundry detergent.

The cover with integrated heating pad is machine-washable. For ecological reasons, always wash
it together with other textiles. Set the washing machine to a particularly gentle wash cycle at 30°C
(wool cycle). Use a mild laundry detergent and measure it out according to the manufacturer‘s
instructions.

IMPORTANT

Please note that frequent washing of the cover with integrated heating pad will adversely affect the
product.

It should therefore be washed in a washing machine a maximum of 10 times during its life.
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A IMPORTANT

Please note that the cover with integrated heating pad must not be dry cleaned, wrung out, tumble
dried, put through a mangle or ironed.

Immediately after washing, reshape the cover with integrated heating pad to its original dimensions
while it is still damp and spread it out flat on a clothes horse to dry.

A IMPORTANT

* Do not use pegs or similar items to attach the cover with integrated heating pad to the
clothes horse. Failure to observe this may result in damage to the item.

e Do not reconnect the controller to the heating pad until the cover with integrated heating pad, the
plug-in connector and the inner pad are completely dry. Otherwise there is a risk of electric shock.

Fit the inner pad back into the cover with integrated heating pad.

A WARNING

¢ Never switch the heating pad on to dry it! Otherwise there is a risk of electric shock.

6. Storage

If you do not plan to use the heating pad for a long period of time, we recommend that you store it in the
original packaging. For this purpose, disconnect the controller from the heating pad by unplugging the
plug-in coupling.

A CAUTION

Please allow the heating pad to cool down before storing. Otherwise the heating pad may be damaged.
To avoid sharp folds in the heating pad, do not place any objects on top of it while it is being stored.

7. Disposal

Please dispose of the heating pad in accordance with Directive on Waste Electrical and Electronic
Equipment (WEEE). In case of queries, please contact the
municipal authorities responsible for waste disposal in your area.

_——
8. What if there are problems?
Problem Cause Solution
The temperature settings are not illuminated while The safety system has | Send the heating pad
- the controller is properly connected to the heating pad; | switched the heating and the controller for
- the mains plug is connected to a working socket; pad off permanently. servicing.
- the sliding switch is set to 1, 2 or 3.

9. Technical data
See the rating label on the heating pad.

14
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Lire les consignes!

Lavable en machine
en cycle extra-délicat
30 °C

Ne pas blanchir

Ne pas enfoncer une
aiguille!

Ne pas sécher au
seche-linge

Ne pas repasser

Ne pas utiliser plié ou
comprimé!

Ne pas nettoyer a sec

X &K X

Ne pas laver !

Ne doit pas étre utili-
sé par des enfants en
bas age (0-3 ans).

RO ® E

Les textiles employés
sur cet appareil ont
subi le contréle des
matieres indésirables
du point de vue de
I‘écologie humaine et
ont recu le label Oko-
Tex Standards 100,
certifié par I'institut de
recherche Hohenstein.

CONFIANCE

TEXTILE
Testé substances nocives
daprés Oeko-Tex® Standard 100
06043510 Hohenstein

AVERTISSEMENT: Avertissement, risque de blessure ou
danger pour votre santé.
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ATTENTION: Remarque de sécurité relative a la possibilité
de dommages sur I'appareil/ les accessoires.

tantes.

@ REMARQUE: Remarque relative a des informations impor-

1. Livraison

1 Coussin chauffant
1 Coussin intérieur
1 Interrupteur

1 Mode d‘emploi

1.1 Description de I'appareil

1. Prise
2. Cordon d‘alimentation
3. Interrupteur
4. Affichage lumineux des niveaux de température
5. Commutateur coulissant MARCHE/ARRET
et niveaux de température
6. Fiche secteur
7. Housse avec coussin chauffant intégré
8. Coussin intérieur
9. Fermeture éclair

2. Consignes importantes
A conserver pour un usage ultérieur !

A AVERTISSEMENT

¢ | e non-respect des instructions ci-apres est susceptible d‘entrainer
des dommages corporels ou matériels (chocs électriques, brllures
de la peau, incendie). Ces consignes de sécurité et avertissements
ne sont pas uniquement destinés a protéger votre santé ou celle
d‘autres personnes, mais aussi a protéger le produit. Par conséquent,
veulillez respecter ces consignes de sécurité et, si vous transmettez
I‘appareil a quelqu‘un, remettez-lui également ces instructions.

¢ Esta almohadilla eléctrica no debe ser utilizada por personas insensi-
bles al calor ni otras personas dependientes que no pueden reaccio-
nar a un sobrecalentamiento (por ejemplo, personas que padecen de
diabetes, de alteraciones de la piel causadas por enfermedad o bien
en regiones de la piel con cicatrices asi como después de la toma de
medicamentos analgésicos o de alcohol).
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e Ce coussin chauffant ne doit pas étre utilisé par de tres jeunes
enfants (de 0 a 3 ans), car ils pourraient ne pas réagir en cas de
surchauffe.

* Ce coussin chauffant ne doit pas étre utilisé par de jeunes enfants
(de 3 a 8 ans), sauf si linterrupteur a été réglé par un parent ou un
tuteur et que I‘enfant a recu suffisamment d‘informations pour utiliser
le coussin chauffant en toute sécurité.

e Ce coussin chauffant peut étre utilisé par les enfants de plus de 8
ans ainsi que par les déficients physiques, sensoriels ou mentaux et
les personnes ayant peu de connaissances ou d‘expérience a la con-
dition qu‘ils soient surveillés ou sachent comment [‘utiliser en toute
sécurité et en comprennent les risques.

¢ | es enfants ne doivent pas jouer avec le coussin chauffant.

¢ | e nettoyage et |'entretien ne doivent pas étre effectués par des en-
fants sans surveillance.

* Ce coussin chauffant n‘est pas congu pour une utilisation en milieu
hospitalier.

* N‘enfoncez pas d‘aiguilles.

¢ N‘utilisez pas le coussin chauffant plié ou froissé.

* N'utilisez pas le coussin chauffant mouillé.

¢ \/ous ne devez utiliser ce coussin chauffant qu‘en association avec
I'interrupteur mentionné sur I‘étiquette.

e | es champs électriques et magnétiques émanant de ce coussin
chauffant peuvent éventuellement perturber le fonctionnement des
stimulateurs cardiaques. lls sont pourtant bien inférieurs aux limites :
puissance des champs électriques : 5 000 V/m max., puissance des
champs magnétiques : 80 A/m max., induction magnétique : 0,1 mT
max.

Veuillez donc consulter votre médecin et le fabricant de votre stimula-
teur cardiaque avant d‘utiliser ce coussin chauffant.

¢ Ne tirez, ne tordez ou ne pliez pas trop fortement les cables.

* Ce coussin chauffant doit étre régulierement vérifié pour détecter la
présence de tout signe d‘usure ou d‘endommagement.

Le cas échéant, ou si ce coussin chauffant a été utilisé de fagon
inappropriée ou s‘il ne chauffe plus, il doit étre vérifié par le fabricant
avant d‘étre utilisé a nouveau.

¢ Si le cable d‘alimentation électrique du coussin chauffant est en-
dommageé, il doit étre remplacé par le fabricant, son service client ou
toute autre personne qualifiée afin d‘éviter tout danger.

¢ Pendant que ce coussin chauffant fonctionne, vous ne devez pas
- poser d‘objet dessus (par ex. valise ou corbeille a linge),
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- poser de source de chaleur dessus, comme des bouillottes, des
coussins chauffants, etc.

* | es composants électroniques de I‘interrupteur chauffent lors de
I‘utilisation du coussin chauffant. Vous ne devez donc pas couvrir
I'interrupteur ou le poser sur le coussin chauffant lorsque ce dernier
est utilisé.

* Respectez impérativement les consignes d‘utilisation (chapitre 4) ain-
si que celles d‘entretien et de nettoyage (chapitre 5) et de rangement
(chapitre 6).

* Pour toute question concernant I'utilisation de nos appareils,
adressez-vous a notre service clients.

3. Utilisation conforme aux recommandations

A ATTENTION

Ce coussin chauffant est exclusivement congu pour réchauffer le corps humain.

4. Utilisation
4.1 Sécurité

A ATTENTION

Le coussin chauffant est équipé d‘un SYSTEME DE SECURITE. Cette technologie de capteur empéche
la surchauffe du coussin chauffant sur toute sa surface grace a I‘arrét automatique en cas de défail-
lance. Lorsque le SYSTEME DE SECURITE a désactivé le coussin chauffant, les niveaux de température
qui montrent qu‘il est allumé ne sont plus éclairés. Veuillez noter qu‘aprés une défaillance due a la
sécurité, vous ne pouvez plus utiliser le coussin chauffant et devez I‘envoyer au service aprés-vente
indiqué.

4.2 Mise en service

A ATTENTION

Lorsque vous I‘utilisez, assurez-vous que le coussin chauffant n‘est pas froissé et qu‘aucun pli ne
s‘est formé.

¢ Branchez d‘abord I‘interrupteur au corps chauffant en connectant la fiche
secteur.
® Branchez la prise au secteur.

(i) REMARQUE

Le c6té de la housse (7) avec coussin chauffant intégré doit étre placé contre le corps
pour une transmission optimale de la chaleur.

4.3 Mise sous tension

Réglez le commutateur coulissant MARCHE/ARRET et des niveaux de température sur le 1, 2 ou 3 pour
allumer le coussin chauffant.
Lorsqu'il est allumé, les niveaux de température (4) s‘éclairent.
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4.4 Réglage de la température

Niveau 0 : éteint

Niveau 1 : chaleur minimale
Niveau 2 : chaleur moyenne
Niveau 3 : chaleur maximale

REMARQUE :
e Le coussin se réchauffe plus rapidement lorsque vous réglez le niveau de température au plus haut.

REMARQUE : turbo ’
4

Ce coussin chauffant dispose d‘un chauffage rapide permettant un chauffage plus rapide oo
lors des 10 premiéres minutes. A (

A AVERTISSEMENT

Lorsque vous utilisez le coussin chauffant pendant plusieurs heures, il
est recommandé de régler I‘interrupteur sur le niveau de température le
plus bas pour éviter toute surchauffe de votre corps et le cas échéant
des brllures de la peau.

4.5 Arrét automatique

Ce coussin chauffant est équipé d’un arrét automatique. Il désactive la fonction de chauffage

apres environ 90 minutes d‘utilisation du coussin. L‘affichage des niveaux de température 90 .
commence alors a clignoter. Pour utiliser a nouveau le coussin chauffant, réglez le commutateur STOl;mn
coulissant MARCHE/ARRET et les niveaux de température (5) sur la position « 0 » (ARRET).
Aprés environ 5 secondes, vous pouvez remettre le chauffe-matelas sous tension.

4.6 Mise hors tension

Pour éteindre le coussin chauffant, réglez le commutateur coulissant MARCHE/ARRET et les niveaux de
température sur la position « 0 » (ARRET). Les niveaux de température ne sont plus éclairés.

(i) REMARQUE:

Si vous n‘utilisez pas le coussin chauffant, réglez le commutateur coulissant MARCHE/ARRET et les
niveaux de température sur la position « 0 » (ARRET) et débranchez la prise secteur. Déconnectez
ensuite la fiche secteur et donc I‘interrupteur du coussin chauffant.

5. Nettoyage et entretien

A AVERTISSEMENT

Pour commencer, débranchez toujours le cable d‘alimentation de la prise avant de nettoyer I‘appareil.
Déconnectez ensuite la fiche secteur et donc I‘interrupteur du coussin chauffant. Sinon, vous vous
exposez a un risque de choc électrique.

A ATTENTION

¢ |‘interrupteur ne doit jamais entrer en contact avec de I‘eau ou d‘autres liquides. Il peut étre
endommagé.

Pour le nettoyage de I‘interrupteur, utilisez un chiffon sec non pelucheux. N'utilisez pas de produit abrasif
ou autre détergent.
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Le coussin chauffant se compose de la housse avec coussin chauffant intégré (extérieur) et du
coussin intérieur. Avant le lavage, retirez toujours le coussin intérieur. Pour cela, ouvrez la fermeture
éclair. Le coussin intérieur ne doit pas étre lavé.

Vous pouvez nettoyer les petites taches de la housse avec coussin chauffant intégré a I‘aide d‘un
chiffon humide et d‘un peu de lessive liquide pour linge délicat.

La housse avec coussin chauffant intégré est lavable en machine. Pour des raisons environne-
mentales, lavez-la avec d‘autres textiles. Réglez la machine sur un cycle trés doux a 30 °C (cycle
laine). Utilisez une lessive pour linge délicat et dosez-la selon les instructions du fabricant.

ATTENTION

Veuillez noter qu‘une exposition a I‘eau trop fréquente de la housse avec coussin chauffant intégré
n‘est pas recommandée.

Par conséquent, vous ne devez la laver a la machine qu‘au maximum 10 fois pendant sa durée de
vie.

A ATTENTION

La housse avec coussin chauffant intégré et le coussin intérieur ne doivent pas étre nettoyés avec
des produits chimiques, essorés, séchés en machine, cylindrés ni repassés.

Etirez la housse avec coussin chauffant intégré encore humide juste aprés le lavage pour qu‘elle
retrouve sa taille d‘origine et laissez-la sécher a plat sur un étendage.

A ATTENTION

e N‘utilisez pas de pinces a linge ou autres pour accrocher la housse avec coussin chauffant
intégré sur I‘étendage. Elle pourrait étre endommagée.

e Ne reconnectez I‘interrupteur au coussin chauffant qu‘une fois que la housse avec coussin chauffant
intégré, la fiche secteur et le coussin intérieur sont complétement secs. Vous vous exposez a un
risque de choc électrique.

Replacez le coussin intérieur dans la housse avec coussin chauffant intégré.

A AVERTISSEMENT

¢ Ne mettez en aucun cas le coussin chauffant en marche lors du séchage ! Sinon, vous vous exposez
a un risque de choc électrique.

6. Rangement

Si vous n'utilisez pas le coussin chauffant pendant une période prolongée, nous vous recommandons de
le ranger dans son emballage d‘origine. Pour cela, déconnectez la fiche secteur et donc I‘interrupteur du
chauffe-matelas.

A ATTENTION

Veuillez laisser refroidir le coussin chauffant. Sinon, il pourrait étre endommagé. Ne posez pas d‘objet
sur le coussin chauffant lors de son stockage pour éviter qu'il ne se plie trop fortement.

7. Elimination

Veuillez éliminer le coussin chauffant conformément au reglement — WEEE (Waste Electrical and
Electronic Equipment) relatif aux appareils électriques et électroniques usagés. Pour toute question,
adressez-vous aux collectivités locales responsables de I'élimination et du recyclage de ces produits. g
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8. Que faire en cas de problemes ?

Probléme Cause Solution
Les niveaux de température ne sont pas éclairés quand : | Le systéme de Envoyez le cous-
- l'interrupteur est connecté au coussin chauffant; sécurité a désactivé | sin chauffant et
- la fiche est connectée a une prise qui fonctionne; le coussin chauffant | I‘interrupteur au service
- le commutateur coulissant se trouve sur le niveau 1, | de maniére irréver- | apres-vente.
2 0u 3. sible.

9. Données techniques
Consultez I‘étiquette signalétique du coussin chauffant.
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Explicacion de los simbolos

iLea las instruc-
ciones!

Lavable a maquina a
30 °C con programa
para ropa muy delicada

No usar lejia

iNo pinchar con
agujas!

No usar secadora

No planchar

iNo utilizar estando
plegado o arrugado!

No limpiar en seco

No lavar

X & X &’ X

No recomendado
para menores de
3 anos.

RO® E

Los textiles utilizados
en el presente apa-
rato cumplen con los
estrictos requerimien-
tos humanoecoldgicos
de las normas Ecotest
100, hecho compro-
bado por el Instituto
de Investigacion de
Hohenstein.

Q6o
/ TEXTILES %355
DE CONFIANZA

Control de sustancias nocivas
segin Oeko-Tex® Standard 100
06.0.43510 Hohenstein

para su salud.

ADVERTENCIA: Avisa de peligros de lesiones o peligros
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ATENCION: Instruccion de seguridad relativa a posibles
dafos del aparato/accesorios.

@ INDICACION: Sefiala informaciones importantes.

1. Articulos suministrados

1 Aimohadilla eléctrica
1 Cojin interior

1 Interruptor

1 Instrucciones de uso

1.1 Descripcion del aparato

1. Enchufe

2. Cable de alimentacion

3. Interruptor

4. Indicador luminoso de los niveles de
temperatura

5. Interruptor deslizante para encender y apagar y
niveles de temperatura

6. Acoplamiento enchufable

7. Funda con almohadilla eléctrica integrada

8. Cojin interior

9. Cremallera

2. Indicaciones importantes
Consérvelas para futuras consultas.

A ADVERTENCIA

¢ La inobservancia de las siguientes indicaciones puede ocasionar
danos personales o materiales (descargas eléctricas, quemaduras
en la piel o incendios). Las siguientes indicaciones de peligro y de
seguridad no solo sirven para proteger su salud o la salud de terceras
personas, sino también para proteger el producto. Respete por tanto
estas indicaciones de seguridad y si entrega el aparato a otra perso-
na, entréguele también el manual de instrucciones.

¢ Questo termoforo non deve essere utilizzato da persone insensibi-
li al calore e da altre persone che necessitano di particolari cure in
guanto non sono in grado di reagire in caso di surriscaldamento (ad
es. diabetici, persone affette da malattie dermatologiche o con vaste
cicatrici nell’area di applicazione, dopo I'ingerimento di analgesici o il
consumo di alcol).
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¢ Esta almohadilla eléctrica no debe ser utilizada por niflos muy pe-
quenos (de 0 a 3 anos), ya que no pueden reaccionar a un sobreca-
lentamiento.

e Esta almohadilla eléctrica no debe ser utilizada por nifios pequefios
(3-8 afos), a no ser que el interruptor haya sido ajustado por uno de
sus padres u otra persona responsable y el nifio haya recibido las
suficientes instrucciones sobre el modo de manejar de forma segura
la almohadilla.

¢ Esta almohadilla eléctrica puede ser utilizada por niflos mayores de
8 afos, asi como por personas con facultades fisicas, sensoriales o
mentales limitadas, o0 con poca experiencia o conocimientos, siem-
pre que estén vigilados o se les indique como usarla de forma segura
y entiendan los peligros que conlleva.

¢ | os nifios no deberan jugar nunca con la almohadilla.

¢ | as tareas de limpieza y de mantenimiento ordinario no deberan ser
realizadas por nifios sin supervision.

¢ Esta almohadilla eléctrica no esté destinada al uso en hospitales.

¢ No clavar agujas.

¢ No utilizarla doblada ni arrugada.

¢ No utilizarla mojada.

¢ Esta almohadilla eléctrica solo debe ser utilizada con el interruptor
indicado en la etiqueta.

* | os campos magnéticos y eléctricos que salen de esta almohadil-
la eléctrica pueden interferir en determinadas circunstancias en el
funcionamiento del marcapasos. Sin embargo, estan muy por debajo
de los valores limite: intensidad de campo eléctrica: max. 5000 V/m,
intensidad de campo magnética: max. 80 A/m, densidad de flujo
magnética: max. 0,1 Milli-Tesla.

Consulte a su médico y al fabricante del marcapasos antes de utilizar
esta almohadilla.

¢ No tirar de los cables, retorcerlos ni doblarlos.

¢ Se debe comprobar a menudo si la almohadilla eléctrica muestra
indicios de desgaste o de estar danada.

En caso de que haya tales indicios, si la almohadilla eléctrica se
ha utilizado de modo inadecuado o si ya no se calienta, debera ser
comprobada por el fabricante antes de volver a encenderla.

¢ Si el cable de alimentacién de red de esta almohadilla se dafa, su
sustitucion debera ponerse en manos del fabricante, de su servicio
técnico o de una persona cualificada para tal labor a fin de evitar
peligros.

¢ Mientras la almohadilla esté encendida, no se podra poner encima
de ella

24



- ningun objeto (p. ej. maleta o cesta de ropa),
- ninguna fuente de calor, como bolsa de agua, almohadilla eléctrica
o similar.

¢ | os componentes electronicos del interruptor se calientan durante
el uso de la almohadilla, por lo que el interruptor no debera estar
cubierto o estar encima de la almohadilla en funcionamiento.

¢ Es imprescindible seguir las indicaciones de uso (capitulo 4), las de
limpieza y cuidado (capitulo 5) y las de conservacion (capitulo 6).

¢ Si todavia tiene dudas sobre como usar nuestros aparatos, pdngase
en contacto con nuestro servicio de atencion al cliente.

3. Uso correcto del aparato

A ATENCION

Esta almohadilla eléctrica solo esta destinada a calentar el cuerpo humano.

4. Utilizacion
4.1 Seguridad

A ATENCION

La almohadilla eléctrica dispone de un SISTEMA DE SEGURIDAD. Esta tecnologia de sensores impide un
sobrecalentamiento de la almohadilla en toda su superficie gracias a la desconexién automatica en caso de
error. Si el SISTEMA DE SEGURIDAD ha desconectado la aimohadilla eléctrica, los niveles de temperatura
dejaran de iluminarse en el estado conectado. Tenga en cuenta que tras un caso de error la almohadilla
eléctrica ya no podra utilizarse por razones de seguridad y que debera ser enviada a la direccion del servicio
de atencidn al cliente especificada.

4.2 Puesta en funcionamiento

A ATENCION

Asegurese de que la almohadilla no se doble ni se puedan formar arrugas durante el uso.

e Conecte primero el interruptor con el elemento térmico en el que se une el
acoplamiento enchufable.
e A continuacion, conecte el enchufe.

@ INDICACION

Nota: El lado de la funda (7) con almohadilla eléctrica integrada debe estar dirigida hacia
el cuerpo para conseguir una transmisién 6ptima del calor.

4.3 Encender

Coloque el interruptor deslizante para encender y apagar y los niveles de temperatura en el nivel 1,2 0 3
para encender la almohadilla eléctrica.
En el estado encendido los niveles de temperatura (4) se iluminan.
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4.4 Ajuste de la temperatura

Nivel 0: OFF

Nivel 1: calor minimo
Nivel 2: calor medio
Nivel 3: calor maximo

INDICACION

e Para que la almohadilla eléctrica se caliente con la mayor rapidez, ajuste el nivel de temperatura al
méaximo posible.

INDICACION

Esta almohadilla eléctrica dispone de una funcién de calentamiento rapido gracias a la cual alcanza
la temperatura deseada en 10 minutos.

A ADVERTENCIA

Si la almohadilla eléctrica se utiliza durante varias horas, recomendamos
ajustar el nivel de temperatura mas bajo en el interruptor para evitar un
sobrecalentamiento de la parte del cuerpo calentada, y consiguiente-
mente posibles quemaduras en la piel.

4.5 Desconexion automatica

Esta almohadilla eléctrica esta equipada con una desconexion automatica que detiene el sumi-

nistro de calor transcurridos aproximadamente 90 minutos desde que entra en funcionamiento. 90 min
El indicador de los niveles de temperatura empezara a parpadear. Para poner la almohadilla STOP
eléctrica de nuevo en funcionamiento, coloque primero el interruptor deslizante para encender

y apagar y los niveles de temperatura (5) en la posicién ,,0“ (OFF). Podra encenderla de nuevo
transcurridos unos 5 segundos.

4.6 Apagar

Coloque el interruptor deslizante para encender y apagar y los niveles de temperatura en la posicién ,,0“(OFF)
para apagar la almohadilla eléctrica. Los niveles de temperatura ya no se iluminaran.

(i) INDICACION
Si la almohadilla no se utiliza, coloque el interruptor deslizante para encender y apagar y los niveles
de temperatura en la posicion ,0“ (OFF) y desenchufe el conector de red. Retire a continuacion el
acoplamiento enchufable y consiguientemente el interruptor de la almohadilla eléctrica.

5. Limpieza y cuidado

A ADVERTENCIA

Desenchufe siempre la almohadilla antes de limpiarla. Retire a continuacion el acoplamiento enchufable
y consiguientemente el interruptor de la aimohadilla eléctrica. Si lo hace, existira el peligro de una
descarga eléctrica.

A ATENCION

¢ El interruptor no debe entrar nunca en contacto con agua o con otros liquidos, ya que podria dafarse.

Para limpiar el interruptor, utilice Unicamente un pafio seco y sin pelusas. No emplee ningun producto de
limpieza quimico ni abrasivo.
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La almohadilla eléctrica esta formada por la funda con almohadilla eléctrica integrada (exterior) y el
cojin interior. Antes de limpiarla retire siempre primero el cojin interior. Abra para ello la cremallera.
El cojin interior no se puede lavar.

Las manchas pequenas de la funda con almohadilla eléctrica integrada pueden eliminarse con
un pafio himedo y un poco de detergente liquido suave.

La funda se puede lavar a maquina. Para proteger el medio ambiente, lavela junto con otras pren-
das. Ponga la lavadora en un programa de lavado muy suave a 30 °C (programa para lana). Utilice
un detergente suave y dosifiquelo siguiendo las indicaciones del fabricante.

ATENCION

Tenga en cuenta que, si se lava con demasiada frecuencia, la funda con almohadilla eléctrica
integrada se desgastara.

Por eso, a lo largo de su vida Util, se deberia lavar a maquina un méaximo de 10 veces.

A ATENCION

Tenga en cuenta que la funda con almohadilla eléctrica integrada y el cojin interior no se deben
limpiar en seco, retorcer, secar en secadora, calandrar ni planchar.

Estire bien la funda con almohadilla eléctrica integrada ain hiumeda nada mas lavarla y déjela bien
extendida en un tendedero hasta que se seque.

A ATENCION

e No utilice pinzas ni similares para sujetar la funda en el tendedero. De lo contrario podria
resultar dafiada.

e Conecte de nuevo el interruptor a la almohadilla eléctrica cuando la funda, el acoplamiento enchufa-
ble y el cojin interior estén completamente secos. Si no lo hace, existira el peligro de una descarga
eléctrica.

Vuelva a introducir el cojin en la funda con almohadilla eléctrica integrada.

A ADVERTENCIA

¢ iNo encienda en ningun caso la almohadilla para secarla! Si lo hace, existira el peligro de una
descarga eléctrica.

6. Conservacion

Si no va a utilizar la almohadilla durante un periodo de tiempo prolongado, le recomendamos guardarla en
su embalaje original. Retire para ello el acoplamiento enchufable y por tanto el interruptor de la almohadilla
eléctrica.

A ATENCION

Deje primero que el aimohadilla eléctrica se enfrie. De lo contrario podria resultar dafiado.
No coloque objetos sobre el calientacamas eléctrico mientras lo tenga guardado para evitar que se
estropee.

7. Eliminacion
Deseche el calientacamas eléctrico segun lo dispuesto en el Reglamento sobre residuos de apara- K
[

tos eléctricos y electrénicos (RAEE). Para més informacion, pdngase en contacto con la autoridad
municipal competente en materia de eliminacion de residuos.
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8. Resolucion de problemas

Problema

Causa

Solucion

Los niveles de temperatura no se iluminan mientras

- el interruptor esta completamente conectado con
la almohadilla eléctrica;

- el conector de red estd enchufado correctamente;

- el interruptor deslizante esta en la posicién 1,2 0 3.

El sistema de seguridad
ha desconectado de
forma irreversible la
almohadilla eléctrica.

Envie la almohadilla
eléctrica y el interruptor
al servicio de atencion
al cliente.

9. Datos técnicos
Véase la etiqueta de la placa indicadora de tipo de la a
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Leggere le istruzioni! Lavabile in lavatrice

con ciclo extra-delicati
a 30°C

Non candeggiare

Non perforare con
aghi!

Non asciugare in
asciugatrice

Non stirare

Non utilizzare
ripiegato né accar-
tocciato!

Non lavare a secco

A
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No lavar

Non adatto a bambini
di eta inferiore a
3 anni.

RO ® E

/ FIDUCIA
NELTESSILE

festato per sostanze nocive
condo Oeko-Tex® Standard 100
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se
06043510

A}

Hohenstein

| tessuti utilizzati in
questo apparecchio
soddisfano le esigen-
ze umanoecologiche
di Oko-Tex Standard
100 come certificato
dall’istituto di ricerca
Hohenstein.

per la salute.

AVVERTENZA: Avvertenza su pericoli di lesioni o pericoli

>[>

ATTENZIONE: Avvertenze di sicurezza su possibili danni
all’apparecchio/agli accessori.
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@ Nota: Indicazione di informazioni importanti.

1. Fornitura

1 Termoforo

1 Cuscino interno

1 Interruttore

1 Manuale d‘istruzioni

1.1 Descrizione dell‘apparecchio

1. Spina di alimentazione

2. Cavo di alimentazione

3. Interruttore

4. Indicatore luminoso dei livelli di temperatura

5. Interruttore a scorrimento per accensione/
spegnimento e livelli di temperatura

6. Innesto rapido

7. Rivestimento con termoforo integrato

8. Cuscino interno

9. Cerniera

2. Indicazioni
importanti
Conservare per utilizzo futuro

A AVVERTENZA

¢ || mancato rispetto delle seguenti indicazioni puo provocare danni
alle persone e alle cose (scossa elettrica, ustione cutanea, incendio).
Le seguenti indicazioni di sicurezza e pericolo non servono solo per
tutelare la salute di chi utilizza I'apparecchio e quella di terzi, ma
anche per proteggere il prodotto. Rispettare quindi le indicazioni
di sicurezza e consegnare le presenti istruzioni in caso di cessione
dell‘articolo.

¢ Questo coprimaterasso termico non deve essere utilizzato da perso-
ne insensibili al calore e da altre persone che necessitano di partico-
lari cure in quanto non sono in grado di reagire in caso di surriscalda-
mento (ad es. diabetici, persone affette da malattie dermatologiche
o con vaste cicatrici nell’area di applicazione, dopo I'ingerimento di
analgesici o il consumo di alcol).
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* Questo termoforo non puo essere utilizzato per bambini molto piccoli
(0-3 anni), in quanto non sono in grado di reagire in caso di surriscal-
damento.

* Questo termoforo non puo essere utilizzato per bambini piccoli (3-8
anni), a meno che l‘interruttore non sia stato impostato da un genitore
e il bambino sia stato sufficientemente istruito sull‘utilizzo sicuro del
termoforo.

* Questo termoforo puo essere utilizzato da ragazzi di eta superiore a 8
anni e da persone con ridotte capacita fisiche, percettive o mentali, o
non in possesso della necessaria esperienza e conoscenza, esclusi-
vamente sotto supervisione oppure se sono stati istruiti in merito alle
misure di sicurezza e comprendono i rischi ad esse correlati.

* | bambini non devono giocare con il termoforo.

e | a pulizia e la manutenzione a cura dell‘utente non devono essere
eseguite da bambini, a meno che non siano sorvegliati.

* Questo termoforo non & concepito per Iutilizzo in ospedale.

* Non infilare oggetti appuntiti.

¢ Non utilizzare piegato o arricciato.

* Non utilizzare se bagnato.

* Questo termoforo puo essere utilizzato solo in combinazione con
I'interruttore riportato sull‘etichetta.

e | campi elettrico e magnetico emessi dal termoforo possono distur-
bare il funzionamento di pacemaker. Sono tuttavia molto al di sotto
dei valori limite: intensita di campo elettrico: max. 5000 V/m, intensita
di campo magnetico: max. 80 A/m, densita di flusso magnetica:
max. 0,1 Milli-Tesla.

Prima di utilizzare il termoforo, consultare quindi il medico e il produt-
tore del pacemaker.

* Non tirare o torcere i fili 0 piegarli eccessivamente.

* |n tal senso & spesso necessario verificare la presenza di eventuali
segni di usura o danni al termoforo.

In presenza di segni di un utilizzo non corretto del termoforo o se non
scalda piu, farlo controllare dal produttore prima di riaccenderlo.

¢ Se il cavo di alimentazione del termoforo viene danneggiato, richie-
dere la sostituzione al produttore, al Servizio clienti 0 a un tecnico
ugualmente qualificato, per evitare qualsiasi rischio.

* Quando il termoforo & acceso
- non appoggiarci sopra alcun oggetto (per es. valigia o cesto della

biancheria),
- non appoggiarci sopra alcuna fonte di calore come boule dell‘ac-
qua calda, termoforo o simili.
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¢ | componenti elettronici nell‘interruttore si riscaldano durante I‘utilizzo
del termoforo. Non coprire quindi I‘interruttore e non lasciarlo sul
termoforo quando ¢ in funzione.

¢ Osservare le indicazioni per |‘uso (capitolo 4), per la cura e la pulizia
(capitolo 5) e per la conservazione (capitolo 6).

¢ Per ulteriori domande sull‘utilizzo delle nostre apparecchiature,
rivolgersi al Servizio clienti.

3. Uso conforme

A ATTENZIONE
Questo termoforo & destinato esclusivamente al riscaldamento del corpo umano.

4. Funzionamento
4.1 Sicurezza

A ATTENZIONE

I termoforo & dotato di un SISTEMA DI SICUREZZA, i cui sensori impediscono un surriscaldamento
sullintera superficie del termoforo mediante arresto automatico in caso di guasto. Quando il SISTE-
MA DI SICUREZZA disattiva il termoforo, i livelli di temperatura nello stato di funzionamento acceso
non vengono pit illuminati. In caso di guasto non & piu possibile utilizzare il termoforo per motivi di
sicurezza. |l prodotto deve essere inviato all‘indirizzo del Servizio clienti specificato.

4.2 Messa in funzione

A ATTENZIONE
Accertarsi che durante I‘uso del termoforo non si formino arricciature o pieghe.

¢ Innanzitutto collegare I'interruttore all’elemento riscaldante inserendo I'innesto
rapido.
¢ A questo punto inserire la spina nella presa di corrente.

(i) nora

Il lato del rivestimento (7) con termoforo integrato deve essere rivolto verso il corpo per
una trasmissione ottimale del calore.

4.3 Accensione

Impostare I‘interruttore a scorrimento per accensione/spegnimento e livelli di temperatura sul livello 1, 2 o
3 per accendere il termoforo.
Una volta acceso, i livelli di temperatura (4) vengono illuminati.

4.4 Impostazione della temperatura

Livello 0: OFF

Livello 1: riscaldamento minimo
Livello 2: riscaldamento medio
Livello 3: riscaldamento massimo
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() noma:

e Per fare in modo che il termoforo si riscaldi il pili rapidamente possibile, impostare innanzitutto il
livello di temperatura piu elevato.

@ NOTA: turho
"

Questo termoforo & dotato di un riscaldamento rapido in grado di garantire un riscalda-
mento veloce entro i primi 10 minuti. R 4 °(

A AVVERTENZA

Se il termoforo viene utilizzato per diverse ore, si consiglia di impostare
il livello di temperatura piu basso per evitare il surriscaldamento della
parte del corpo riscaldata con conseguente possibile ustione cutanea.

4.5 Dispositivo di arresto automatico

Questo termoforo & dotato di dispositivo di arresto automatico che interrompe I‘emissione di ca-

lore circa 90 minuti dopo la messa in funzione del termoforo. L'indicatore dei livelli di temperatura 90 min
inizia a lampeggiare. Per rimettere in funzione il termoforo, € necessario portare Iinterruttore a STOP
scorrimento per accensione e spegnimento e livelli di temperatura (5) sulla posizione di speg-

nimento ,,0“ (OFF). Dopo circa 5 secondi, & possibile riaccendere il coprimaterasso termico.

4.6 Spegnimento

Per spegnere il termoforo, posizionare Iinterruttore a scorrimento per accensione e spegnimento e livelli di
temperatura su ,,0“ (OFF). | livelli di temperatura non sono piu illuminati.

(i) noma:

Se il termoforo non viene utilizzato, portare I‘interruttore a scorrimento per accensione e spegnimento
e livelli di temperatura sulla posizione di spegnimento ,,0“ (OFF) e staccare la spina dalla presa. Scol-
legare poi I'innesto rapido e quindi I'interruttore del termoforo.

5. Pulizia e cura

A AVVERTENZA

Prima di procedere alla pulizia, estrarre sempre la spina dalla presa di corrente. Scollegare poi Iinnesto
rapido e quindi l‘interruttore del termoforo. In caso contrario, sussiste il pericolo di scossa elettrica.

A ATTENZIONE
¢ L'interruttore non deve mai entrare in contatto con acqua o altri liquidi. Potrebbe subire danni.

Per la pulizia dell’interruttore, utilizzare un panno asciutto non sfilacciato. Non utilizzare detergenti chimici
o prodotti abrasivi.

Il termoforo & costituito dal rivestimento con termoforo integrato (esterno) e dal cuscino interno.
Per la pulizia rimuovere dapprima il cuscino interno. Aprire a tale scopo la cerniera. Il cuscino
interno non puo essere lavato.

Piccole macchie sul rivestimento con termoforo integrato possono essere eliminate con un panno
umido e una piccola quantita di detersivo liquido per capi delicati.

Il rivestimento con termoforo integrato pud essere lavato in lavatrice. Per motivi ecologici, lavarlo
insieme ad altri tessuti. Impostare un programma di lavaggio particolarmente delicato a 30°C
(programma per la lana). Utilizzare un detersivo per capi delicati e dosarlo secondo le indicazioni
del produttore.
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A ATTENZIONE
Il rivestimento con termoforo integrato puo essere danneggiato da lavaggi troppo frequenti.
Per tutto il suo ciclo di vita, dovrebbe essere lavato al massimo 10 volte in lavatrice.

A ATTENZIONE

Il rivestimento con termoforo integrato non puod essere lavato a secco, strizzato, asciugato in asciu-
gatrice, manganato o stirato.

Subito dopo il lavaggio, rimettere in forma il rivestimento con termoforo integrato ancora umido,
riportandolo alle dimensioni originali e lasciarlo asciugare ben disteso su uno stendibiancheria.

A ATTENZIONE

¢ Non utilizzare mollette o simili per fissare il rivestimento con termoforo integrato allo sten-
dibiancheria. In caso contrario potrebbe danneggiarsi.

e Ricollegare l'interruttore al termoforo solo quando il rivestimento con termoforo integrato, I'innesto
rapido e il cuscino interno sono completamente asciutti. In caso contrario, sussiste il pericolo di
scossa elettrica.

Inserire nuovamente il cuscino interno nel rivestimento con termoforo integrato.

A AVVERTENZA

* Non accendere il termoforo per farlo asciugare! In caso contrario, sussiste il pericolo di scossa
elettrica.

6. Conservazione

Se il termoforo non viene usato per lunghi periodi, si consiglia di conservarlo nel’imballo originale. A tale
scopo, scollegare I'innesto rapido e quindi I'interruttore del termoforo.

A ATTENZIONE

Lasciare raffreddare il termoforo prima di riporlo. In caso contrario il termoforo potrebbe danneggiarsi.
Quando non viene utilizzato, conservare il termoforo senza appoggiarvi sopra alcun oggetto per evitare
che venga piegato e schiacciato.

7. Smaltimento

Smaltire il termoforo secondo la direttiva sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche K
(RAEE). In caso di dubbi, rivolgersi agli enti comunali responsabili in materia di smaltimento.

8. Che cosa fare in caso di problemi?

Problema Causa Soluzione

| livelli di temperatura non sono illuminati quando Il sistema di sicurezza ha | Spedire il termoforo e

- l'interruttore € correttamente collegato al termofo- | spento definitivamente il | Iinterruttore al Servi-
ro; termoforo. zio clienti.

- la spina & collegata a una presa funzionante;
- linterruttore a scorrimento & sul livello 1,2 0 3.

9. Dati tecnici
Vedere |‘etichetta con i dati tecnici del termoforo.
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DIKKAT: Cihazda / aksesuarlarda sz konusu olabilecek
hasarlar ile ilgili bilgi.

@ BILGI/NOT: Onemli bilgilere dikkat cekilmesi.

1. Teslimat kapsami
1 Isi yastigi

1 I¢ yastik

1 Salter

1 Kullanim kilavuzu

1.1 Cihaz Aciklamasi

1. Elektrik fisi

2. Gug kablosu

3. Salter

4. Sicaklik kademeleri igin aydinlatmali gdsterge
5. Agma/Kapatma ve sicaklik kademesi siirgiilii salteri
6. Birlestirme elemani

7. Entegre 1s1 yastikh kilif

8. ig yastik

9. Fermuar 7
8
9
2. Onemli bilgiler °

Daha sonra kullanmak tizere muhafaza edin

A UYARI

¢ Asagidaki yonergelerin dikkate alinmamasi, kisisel yaralanmaya
veya maddi hasara (elektrik carpmasi, ciltte yaniklar, yangin) neden
olabilir. Asagidaki guvenlik ve risk uyarilar yalnizca sizin veya gunci
kisilerin saghgini korumak igin olmayip trtinlin korunmasina da hizmet
etmektedirler. Bu nedenle bu givenlik uyarilarini dikkate alin ve Grini
bir bagkasina verirken bu kilavuzu da birlikte verin.

* Bu isi yastigl, isiya duyarsiz ve agiri Isinmaya karsi tepki veremeyen
diger korunmaya muhtag olan kisiler tarafindan kullaniimamalidir (6rn.
diyabetli hastalarda, kullanilan bélgede hastaliga bagli cilt degisimi
olan veya cildinde iyilesmis yara izi olan sahislarda, agn kesici ilaglarin
alinmasindan veya alkol kullaniimasindan sonra).

¢ Bu 1s1 yastigi cok kliguk ¢ocuklarda (0-3 yas) kullanilmamalidir ¢iink
kicuk cocuklar asiri isinmaya karsi tepki veremezler.
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¢ Bu 1si yastigi kiiguk ¢ocuklarda (3-8 yas) kullanilmamalidir ve-
ya kullanilacaksa, salter ebeveyni veya sorumlu bir kisi tarafindan
ayarlanmig olmalidir veya ¢ocuk isi yastiginin nasil glivenli
kullanilacag hakkinda bilgilendirilmis olmalidir.

e Bu 1sI yastigi 8 yas ve Uzeri cocuklar ve fiziksel, algisal ve akli be-
cerileri kisith veya tecrlbesi ve bilgisi yetersiz olan kisiler tarafindan
ancak gdzetim altinda veya isi yastiginin emniyetli kullanimi hakkinda
bilgilendirilmis olmalari ve i1si yastiginin kullanimi sonucu ortaya
cikabilecek tehlikelerin bilincinde olmalar kosuluyla kullanilabilir.

¢ Cocuklar 1s1 yastigiyla oynamamalidir.

* Temizlik ve kullanici bakimi, gézetim altinda olmadiklari strece ¢ocu-
klar tarafindan yapilmamalidir.

* Bu 1si yastigi hastanelerde kullanim igin tasarlanmamigtir.

¢ |gne batirmayin

¢ Katlanmamis veya burusturulmamis halde kullanin

¢ |slak halde kullanmayin

* Bu isi yastigi yalnizca etikette belirtilmis olan salterle birlikte
kullanilabilir.

¢ Bu isi yastiginin yaydigi elektriksel ve manyetik alanlar belli kosullar
altinda kalp pilinizin iglevini bozabilir. Ancak bu degerler sinir
degerlerin ¢ok altindadir: elektrik alani gticti: maks. 5000 V/m, ma-
nyetik alan giict: maks. 80 A/m, manyetik aki yogunlugu: maks. 0,1
mili Tesla.

Isi yastigini kullanmadan énce litfen doktorunuza ve kalp pilinizin
ureticisine danigin.

¢ Kablolari gekistirmeyin, burmayin veya set sekilde katlamayin.

* Bu isi yastigi sik olarak kontrol edilerek yipranma veya hasar belirtileri
olup olmadigi denetlenmelidir.

Eger bdyle isaretler varsa, I1si yastigi uygunsuz sekilde kullaniimigsa
veya artik isinmiyorsa, yeniden kullanilmadan dnce Uretici tarafindan
kontrol edilmelidir.

¢ Bu 1s1 yastiginin elektrik kablosu hasar gérdigunde, tehlikeli
durumlar énlemek icin Uretici veya Ureticinin musteri hizmetleri ya da
benzeri kalifiye bir sahis tarafindan degistiriimelidir.

* Bu sl yastigi acikken,

— Uzerine herhangi bir esya (6rn. valiz veya camasir sepeti)
konmamalidir,

— Uzerine sicak su sigesi, Isiticl yastik veya benzeri bir 1sI kaynagi
konmamalidir.
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¢ |si yastiginin kullanimi sirasinda salter icindeki elektronik pargalar
Isinir. Bu nedenle salterin Uzeri 6rtiimemelidir veya caligirken Isi
yastiginin (zerine konmamalidir.

¢ Kullanim (Bélum 4), temizlik ve bakim (Bélim 5) ve saklama (B&lum 6)
ile ilgili yonergelere kesinlikle uyun.

¢ Cihazlanmizin kullanimiyla ilgili hala sorulariniz varsa, litfen musteri
hizmetlerimize bagvurun.

3. Amaca uygun kullanim

A DIKKAT

Bu 1s1 yastidi yalnizca insan viicudunun isitilmast igindir.

4, Kullanim
4.1 Giivenlik

A DIKKAT

Ist yastigi bir GUVENLIK SISTEMI ile donatilmistir. Bu sensér teknolojisi bir hata olmasi durumunda oto-
matik olarak kapanarak Isi yastiginin herhangi bir noktasindaki asiri ismmayi énler. Isi yastigi GUVENLIK
SISTEMI tarafindan kapatildiginda, cihaz acik haldeyken sicaklik kademelerinin lambalari yanmaz. Bir
hata nedeniyle kapatilan i1si yastiginin glivenlik nedeniyle artik kullanilamayacagini ve belirtilen servis
adresine gonderilmesinin zorunlu oldugunu hatirlatiriz.

4.2 Cahstirma

A DIKKAT

Isi yastiginin kullanim esnasinda burusmamasina veya katlanmamasina dikkat edin.

« Once konektéril birlestirerek salteri isi yastigina takin.
¢ Ardindan fisi prize takin.

(D nor:

En iyi 1si transferi icin kilifin (7) entegre isi yastikli olan tarafi viicuda déntk olmalidir.

4.3 Acma

Ist yastigini agmak igin ACIK/KAPALI ve sicaklik kademeleri igin stirgulu salteri 1, 2 veya 3 konuma getirin.
Aclk haldeyken sicaklik kademelerinin (4) lambalari yanar.

4.4 Isiy1 ayarlama

Kademe 0: KAPALI

Kademe 1: Minimum sicaklik
Kademe 2: Orta sicaklik
Kademe 3: Maksimum sicaklik

BILGi/NOT
e |s1 yastigini en hizli sekilde isitmak icin 6nce en ylksek sicaklik kademesini ayarlamalisiniz.
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BILGI/NOT turbo g
Bu isi yastiklar, ilk 10 dakika icinde hizli 1sinma saglayan bir hizli isitma sistemine sahiptir. "
< °oC

A UYARI

Eger isi yastigi birkag saat boyunca kullanilacaksa, isitilan viicut kisminin
asiri 1Isinmasini ve bunun sonucu ciltte yanmalari 6nlemek igin salterde
en duslk sicaklik kademesini ayarlamanizi dneririz.

4.5 Otomatik kapanma

Isi yastigi otomatik kapanma 6zelligine sahiptir. Bu ¢zellik, 1sI yastiginin kullanilmaya
baglanmasindan yakl. 90 dakika sonra sicaklik akisini keser. Ardindan sicaklik kademelerinin 90 .
godstergesi yanip sdnmeye baslar. Isi yastigini tekrar galistirmak icin AGIK/KAPALI ve sicaklik TOF""
kademeleri (5) icin stirglilii salteri 6ncelikle “0”kademesine (KAPALI) ayarlayin. Yaklasik 5 saniye S
sonra yeniden calistirabilirsiniz.

4.6 Kapatma

Isi yastigini kapatmak icin ACIK/KAPALI ve sicaklik kademeleri igin sirglill salteri “0” kademesine (KAPALI)
ayarlayin. Sicaklik kademelerinin lambalari yanmaz.

@ BIiLGI/NOT

Isi yastigi kullanilmayacaksa, AGIK/KAPALI ve sicaklik kademeleri igin siirglll salteri ,,0“ kademesine
(KAPALI) ayarlayin ve fisi prizden ¢ekin. Ardindan salter konektoriinii 1si yastigindan gekin.

5. Temizlik ve bakim

A UYARI

Temizlemeden dnce cihazin fisini prizden ¢ekin. Ardindan salter konektoriind isi yastigindan cekin. Aksi
halde elektrik carpmasi riski vardir.

A DIKKAT

e Salter asla suyla veya baska sivilarla temas etmemelidir. Aksi halde zarar gorebilir.

Salterin temizlenmesi icin tily birakmayan kuru bir bez kullanin. Kimyasal veya asindirici temizlik maddeleri
kullanmayin.

Isi yastigl, entegre isi yastikl kiliftan (dista) ve i¢ yastiktan olusur. Temizlemeden 6nce daima i¢
yastigi ¢ikarin. Bunun igin fermuari agin. g yastik yikanamaz.

Entegre 1s1 yastikl kilif Gzerindeki kliglk lekeler nemli bir bezle ve biraz yumusak sivi deterjanla
temizlenebilir.

Entegre 1s1 yastikli kilif makinede yikanabilir. Ekolojik nedenlerden dolay bunu bagka tekstillerle
birlikte yikayin. Gamasir makinesini 30 °C’de 6zel narin ylkama moduna ayarlayin. Bir yumusak
deterjani Uretici tarafindan belirtilen dozaja gére kullanin.

DIKKAT
Sik sik yilkamanin entegre 1si yastikli kilifa zarar verebilecegini hatirlatiriz.
Bu nedenle toplam kullanim émrl boyunca en fazla 10 kez gamasir makinesinde yikanmalidir.
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A DIKKAT

Entegre 1si yastikli kilifin ve i¢ yastigin kuru temizlemeye, sikmaya, kurutucuya, merdaneye veya
Gtllenmeye uygun olmadigini hatirlatiriz.

Entegre 1si yastikl kilifi yikadiktan sonra, hala nemliyken, hemen orijinal boyutuna gelecek sekilde
serin ve duz bir sekilde camasirlikta kurutun.

A DiKKAT

e Entegre 1si1 yastikll kilifi gamasirhiga tutturmak igcin mandal vb. kullanmayin. Aksi halde
zarar gorebilir.

e Salteri 1si yastigina ancak entegre Isi yastikli kilif, soket ve i¢ yastik tamamen kuruduktan sonra takin.
Aksi halde elektrik carpmasi riski vardir.”.

ic yastig yeniden entegre 1si yastikli kilifin icine yerlestirin.

A UYARI

e |s1 yastigini asla kurutmak igin calistirmayin! Aksi halde elektrik carpmasi riski vardir.

6. Saklama

Isi yastigini uzun siire kullanmayacaksaniz, orijinal ambalaji icinde muhafaza etmenizi 6neririz. Bunun igin
soketi ve bdylece salteri isi yastigindan ¢ikarin.

A DIKKAT

Lutfen énce 1si yastiginin sogumasini bekleyin. Aksi halde isi yastigi zarar gorebilir. Muhafaza ederken
Ist yastiginin Gizerine keskin bir sekilde blkilmemesi igin herhangi bir nesne koymayin.

7. Elden cikarma

Isitmali Talimati Ilitfen — WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment) elektrik - elektronik eski
cihazlar standartlarina uygun sekilde elden ¢ikarin. Bertaraf etmeyle ilgili diger sorularinizi bertaraf
etmeden sorumlu yerel makamlara iletebilirsiniz. L

8. Sorunlarla karsilasiimasi durumunda ne yapilmaldir?

Sorun Neden Co6ziim

Sicaklik kademelerinin lambalari asagidaki durum- | Isi yastigi glivenlik Isi yastigini ve salteri
larda yanmiyor: sistemi tarafindan servise gonderin.

- Salter tam olarak isi yastigina takilmisken; geri doniilemez sekilde

- Fis calisan bir prize takili haldeyken; kapatilmistir.

- sUrgllu salter 1, 2 veya 3 kademesindeyken.

9. Teknik veriler
Isi yastigindaki tip levhasi etiketine bakiniz.
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NPEAOCTEPEXXEHME! lMpenynpexaeHne 06 onacHOCTAX
TPaBMMPOBAHKS N ONacHOCTAX ANt Bawero 3q0poBbs.

BHUMAHMUE! NpenoctepexeHne 0 BO3MOXKHbIX
NOBPEXAEeHNAX NpMbopa/ NPUHALANEXHOCTEN.

YKA3AHMUE: YkasaHuve Ha BaxXHY0 MH(opMaLuto.

S>>

1

1.1 Onucanue npnbopa

. LLitekep

. Kabenb

. [Mepeknioyartens
. CBeTOBOI UHAMKATOP TeMMepaTypHbIX PEXIMOB
. Mon3yHoK Ans BKIKYEHNS/BBIKIIIOYEHNS 1

. KomnnekT noctaBku

1 OnekTporpenka

1 BHyTpeHHsIst nogyLuKa,

1 MNepekntoyarens

1 VHcTpyKumsa no akcnayarauum

. LLItencenbHbIi pasbem

NEPEKIIOYEHNS TEMMEPaTYPHbIX PEXMMOB

. HaBonoyka ¢ BCTPOEHHOI 3NEKTPOrpenKoii 7

. BRyTpeHHsas nogyLuka

. 3acTexxka-MonHus 8
9

2. BaxHble ykasaHus

CoxpaHuTe ana nocneayoLero Ncrnosib3oBaHus!

A NPEAOCTEPEXXEHME

® HecobntogeHune HKecneayroLwmx yKasaHnin MOXET NpUBECT K
MaTepuanbHOMY yLepOby unm TpaBmam (MopaxKeHne 3NEKTPUYECKUM
TOKOM, OXOI KOXW, moxkap v np.). Cnegytowye yKasaHus no TeXHUKe
6e30MacHOCTN 1 NPeyNPeXaeHNst 06 ONACHOCTSAX CyXXaT He
TONbKO AJ11 0XpaHbl Ballero 30opoBbs U 300poBbst TPETLUX NNAL,
HO 1 Ans 3awuTbl n3genus. MNoatomy oba3atensHO cobnoganTe aTu
yKasaHus 1 Npu nepegade aNeKTPOrpenki pyromy YenoBeky Takxe
nepefaBaiite NHCTPYKLMIO.

e [1aHHYIO 3NEKTPOrpenky 3anpeLLlaeTcsa MCnonbL30BaTh Ans IIOAEN,
HEYYBCTBUTENbHbIX K BbICOKMM TemnepaTtypam, 1 gpyrux auw, Hy>xaa-
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IOLLXCA B 3aLLMTE U NPUCMOTPE, Tak Kak OHU He MOryT pearypoBaTtb
Ha neperpes (Hanpumep, AnabeTNKOB, UL, C U3MEHEHUSAMIN KOXMW,
BbI3BaHHbIMU 3a60NEBaHUAMU, UK C 3apyOLEeBaBLLMMUCS yHacTKaMu
KOXW B 0611acTu NpUMeEHeHns, nocse npuema 601eyTonsoLmx
CPEACTB WK ankorons).

e 3anpeLlaeTcs NCnonb30BaTb AAHHYO NEKTPOrpenky ans
ManeHbKux geten (0o 3-X NeT), Tak Kak OHW He MOryT pearnpoBaThb Ha
neperpes.

* [laHHYt0 3NeKTPOrpenKky 3anpeLlaeTcs NcnonbL30BaTb AETAM
(B BO3pacTe 3-8 net), 3a UCKIIIOYEHNEM TEX Cy4aeB, Koraa
nepekstoyaTens npegBapuTesibHO HACTPOEH POAUTENSMU U
LPYrIMU B3POCIbIMUA, HECYLLMMI OTBETCTBEHHOCTb 3a pebeHKa, a
Takxe ecyinm pebeHok 6b11 06yyYeH 6e30MacHOMY UCMONb30BaHNI0
ANEKTPOrpesKu.

* [lonyckaeTca MCNoNb30BaHWe ANEKTPOrPeNkn AeTbMY cTapLue 8 e,
a TaKkxxe nMuamMm ¢ orpaHnyeHHbIMU (U3NYECKUMMN, CEHCOPHBIMU
AN YMCTBEHHBIMU CMIOCOBHOCTSAMI, ECNM OHW HAXO[ATCA
nog NPUCMOTPOM W 06yHeHbl 6e30MacHOMY NMPUMEHEHUIO
ANEKTPOrpesikn 1 NpegynpeXxaeHsl 0 BO3MOXHbIX ONMacHOCTSIX.

* He nossonsnTe AETAM UrpaTh C ANEKTPOrPENKOIA.

* QUMCTKY 1 TEXHNYECKOE 06CNYXMBaHNE AETAM pa3peLlaeTcs
BbIMOMHATH TOMLKO NOA MPUCMOTPOM B3POCHbIX.

¢ [laHHas anekTporpeska He npegHasHayYeHa ans ucrnosib3oBaHns B
60nbHULAX.

¢ He BTbiKanTe uronku!

* He MCNONb3YyNTE B CIIOXXEHHOM WM CMATOM BuAe!

e 3anpeLlaeTcs NCNob30BaTb MOKPYIO ANeKTporpenky!

* [laHHYI0 3NeKTPOrpenky paspeLlaeTcs MCnonb30BaTh TOMLKO C
nepekoyaTeneM, ykasaHHbIM Ha 3TUKETKE.

® DNEeKTPUYECKME N MArHUTHbIE MONS, U3MyYaeMble 3TON

3MEKTPOrpenkoi, Npn onpeaeseHHbIX 06CTOATENBCTBAX MOMYT
HapyLLUTb paboTocnocobHOCTL Ballero kapguocTumynsaTopa.
OcobbIx NoBOAOB ANst 6€CNOKONCTBA HET — 3TU U3NYHEHUS
HaAMHOrO HUXXe NpeaenbHO AONYCTUMbIX 3HAYEHUIA: HANPSXKEHHOCTb
anekTpuyeckoro nons: makc. 5000 B/M, Hanps>KeHHOCTb MarHUTHOroO
nonst: makc. 80 A/M, marHuTHasa nHaykums: makc. 0,1 mTn.
NosToMmy nepeq, NpPYMEHEHEM 3NEKTPOrPENKK
MPOKOHCYNBTUPYATECH CO CBOVM BPaYOM 1 NPON3BOAUTENEM
KapauocTumynsrtopa.

* He TAHWTe, He NepeKpy4mBaiTe U He nepernbaiite NPoOBoAa.
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¢ Heo6xoayMo NOCTOSIHHO NPOBEPATb, HET N HA AAHHOW
3MEeKTPOrpenke cnegoB U3HOCa U MOBPEXAEHNA.

Ecnu Ha anekTporpenke NMEKOTCS Takne cnegbl Unn oHa
CNoNb30Banach He No Ha3Ha4YeHWto, nepes 0YepenHbIM
NPVYIMEHEHNEM OHa [OMKHA ObITb ObITb NPOBEPEHA B CEPBUCHOM
LEHTPeE.

* ECnn NpoBOf, CETEBOrO NUTaHNS 3NEKTPOrPENKI NOBPEXAEH, TO BO
n36e>XaHne ONacHOCTN OH NOLJIEXXNT 3aMeHE CEPBUCHON Cy>XXOOiA.
Cam npoBog, 1 paboTa Nno ero 3ameHe nnaTHas ycnyra .

* Ha BK/IOYEHHYIO ANEKTPOrpesky 3anpeLlaeTcs:

- CTaBUTb NPEAMETHI (HaNpUMep, YemodaH NN KOp3uHy Ans 6enbs),
— KNacTb UM CTaBUTb Kakne-nmbo UCTOYHIKM Tenna (Hanpumep,
OObIYHYIO UM ANEKTPUHECKYIO IPENKY).

® ONEKTPOHHbIE KOMMOHEHTbI BHYTPW NEpEKoYaTeNs BO BPEMS
CNONb30BaHNS ANEKTPOrPENnK Harpesatotcs. [oatomy
3anpeLLaeTcs HakpblBaTb NepeKoyaTeNb UM KnacTb ero Ha
ANEKTPOrpenky, Korga oHa BKIIOYeHa.

¢ 06a3aTenbHO crepynTe yKazaHusam no npuMeHeHunto (rnaea 4),
ouncTKe 1 yxogy (rnaea 5) n xpaHeHuto (rnasa 6).

¢ C gononHuTeNbHbIMI BONpOcamm no NpUMEHEHNIo nprnbopos Beurer
obpallanTech B Hally CEPBUCHYIO CNy>XOy.

3. Ucnonb3oBaHue N0 Ha3HAYEeHUIo

A BHUMAHUE

9Ta anekTporpenka npefHasHaqeHa ToNbKo st 060rpeBaHms YenoBe4eckoro Tena.

4. NpumeHeHne
4.1 Be3onacHoCTb

A BHMMAHUE

OnekTporpenka ocHalleHa cuctemoli 6e3onacHocTy. [daTymku npepoTBpallatoT neperpes
3NEeKTPOrpenku no BCEl ee nnolaan Gnarofaps aBTOMaTU4ECKOMY OTKIIOYEHMIO B Crydvae
HemcnpaBHocTW. Ecnn cuctema 6e€30MacHOCTW OTKMOYMNA 3NEKTPOrpenky, UHOMKaTopbl
TeMnepaTypHbIX PEXXMMOB BO BKJIIOHYEHHOM COCTOSIHUM 6Gonblue He nopceeymBatoTcs. Obpatute
BHVMaHMWe Ha TO, YTO U3 COOBPaKeHMin 6e30MacHOCTM B Clyvae HENCMPaBHOCTY ANEKTPOrPENKY
BKJ/IlOYaTb HeMb3si, ee CrefyeT OTNPaBUTb HA PEMOHT B CEPBUCHBIN LIEHTP MO yKazaHHOMY afpecy.

4.2 MogroToBKa K pa6bote

A BHUMAHUE

MpocneauTe 3a Tem, YTOObI ANEKTPOrpPesnka BO BPeMs 1CMONb30BaHNSA HE CMUHANach 1 He
o6pasoBblBana CKnagku.
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¢ CHayana noacoennH1Te nepeknoyaTens K HarpesaTefibHOMY 3NIEMEHTY,
COEAVHMB LUTENCESbHbIN Pa3beM.
e [locne aTOro BCTaBbTe LUTEKEP B PO3ETKY.

(i) YKA3AHUE

0151 ONTUMasTbHOW TEMNI0OTAAYN CTOPOHA HABOJMOYKN (7) C BCTPOEHHOW 31EKTPOrPenKoii
OOMKHa 6bITb obpalleHa K Teny.

4.3 BkntouyeHue
YcTaHoBuUTte NON3YHOK Onsa BKJ'IK)HEHI/IH/BbIKJ'IK)HeHI/IH M nepekntioyeHna TeMmnepaTypHbIX PEXXNMOB Ha CTYNeHb

1, 2 nnn 3, 4TOGbI BKIKOHNTL ANEKTPOrPENKY.
Korpa anekTporpenka BK/o4eHa, MHAMKATOp TeMnepaTypHbIX PeXXNMOB (4) nofcBeymBaeTcs.

4.4 YcraHOBKa TemnepaTtypbl

Pexxum 0: BbIKI.

Pexum 1: MyHMansHas cteneHb 060rpesaHmns
Pexxum 2: cpegHsas cTeneHb 06orpesaHns
Pexum 3: MakcumanbHas cteneHb 06orpeBaHms

YKA3AHUE
¢ Ballia anekTporpenka Harpeetcs 6bicTpee, ecnvt Bbl cHavana ycTaHoBUTE CaMblil BEPXHUIA PeXMM
Temnepartypebl.
(i) YKA3AHUE o g1
[aHHble aneKTporpenkn NMerT hyHKLMIo GbICTPOro HarpeBsa, koTopasi obecne4msaeT P
ObICTPbI HArpPeB B Te4eHN NepBbIX 10 MUHYT. R g o(

A NPEAOCTEPEXXEHME

Ecnu anekTporpenka Mcnonb3yeTcsi B Te4eHe HECKONbKIX 4acos,
pPeKoMeHayeTCcsl ycTaHaBNMBaTb MUHUMaNbHYO TemnepaTtypy BO
n3bexaHve neperpesa 1 oxora vyactei Tena.

4.5 ABTOMaTn4eCcKoe OTKJIIoHEeHne

[aHHas anekTporpenka ocHalleHa (yHKLMell aBTOMaTU4ecKoro Bbk/oYeHus. MNMogaya

Tenna npekpaiiaetca cnycts npumepHo 90 MUHYT nocne Hadvana paboTbl ANEKTPOrPenKy. 90 .
3aTem HauMHaeT MUraTb MHAMKATOP TeMMepPaTyPHbIX PEXMOB. [/ MOBTOPHOIO BKIIIOYEHNS STOlEmn
aneKkTporpenky Bam Hy»Ho cHayana npuBecTY NOM3YHKOBbIN Nepekitoyatesb (5) B NonoxeHue

«0» (BbIKN.). MprMepHO Yepes 5 cekyHA NPUOOP MOXXHO BKIKOUYMTL MOBTOPHO.

4.6 BbiknioyeHue

YcTaHoBUTE NMON3YHKOBBI NEPEKoYaTeNb B NONOXeHNE «0» (BbIKI1.), HTOObI BbIK/OYNTE MEKTPOrPENKY.
Toraa NHAMKATOPbI TEMMEePaTypPHbIX PEXMMOB MOracHyT.

YKA3AHUE:

Ecnu anexTporpenka He 1cnonb3yeTcst, yCTaHOBUTE NON3YHKOBbIN NEPEKIOYATENb B MOMOXeEHNE «0»
(BbIKI.) M M3BNEKMTE LUITEKEP 3 PO3ETKU. [locne 3TOro OTKIIUNTE NEPEKoYaTENb OT SNEKTPOrPenky,
pa3beanHUB LUITENCENbHbIA PasbeM.
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5. Ouncrtka n yxog

A NPEAOCTEPEXXEHUE

Mepen o4MCTKON BCerpa U3BneKanTe CETEBON LUTEKep M3 po3eTku. locne 3aToro oTkn4uTe
nepekniodaTenb OT ANEKTPOrPeNKW, Pa3beAnHIB LLITENCENbHbIA pasbeM. B npoTusHoM cnyyae
CYLLIECTBYET OMaCHOCTb MNOPAXKEHNS ANEKTPUHECKAM TOKOM.

A BHMMAHUE

* He gonyckaiiTe KOHTaKTa nepekodaTens ¢ BOLON Wan Apyrumm XngkocTsmu! B npoTneBHoM
Ccry4ae OH MOXET ObITb NMOBPEXIEH.

[Ins 04MCTKM NepekntoyaTens UCNonb3yiTe cyxyto 6e3BopcoByto candeTky. He ncrnonbayiite xummydeckie
OYUCTUTENM NN aBPa3MBHbIE YACTSILLE CPELCTBA.

MopyLuka-anekTporpenka CoCTOUT U3 HABOMOYKM C BCTPOEHHOW MPENKOW (CHapy»Xu) 1 BHYTPEHHEN
nopgyLwku. MNMepen 04NCTKON BCerga BbIHMMANTE BHYTPEHHIO MOAYLUKY. [1ns 3TOoro oTKponTe
3aCTeXKy-MOMHUIO. BHYTPEHHIO NOAYLLKY HeNb3si CTUpaTh.

He6onbLune 3arpsisHeHNst Ha HABONOYKE C BCTPOEHHOW 3MEKTPOrPEnKoi MOXHO YAANUTb BNaXXHON
candeTkol, Npyu HeO6XOANMOCTU C HEGOSbLUMM KOMMYECTBOM MSITKOIO XXMAKOMO MOIOLLETrO
cpefcTsa.

HaBono4ky ¢ BCTPOEHHOI 3MEKTPOrpesikoi MOXHO CTUpaTb B CTupasibHOW MaluvHe. M3
9KONOMMHYECKNX COOBPaXKEHNN CTpaiiTe ee BMeCTe C APYrIMU TEKCTUIIbHLIMU N3OENVSIMU.
YcTaHoBWTE CTUPasbHYIO MaLLUVHY Ha AenvKaTHbIA pexxum cTupku npu Temnepatype 30 °C (ans
wepcTu). Micnonb3ayiiTe Msirkoe MotoLLee CPEACTBO, COONofanTe yKasaHHyo N3roToBUTENEM
[O3VIPOBKY.

BHUMAHUE

[MoMHUTE, 4TO CAMLLKOM YacTasi CTUpKa MOXET OTPULIATENBHO CKa3aTbCs Ha HABOMIOYKE C
BCTPOEHHOI 3NEKTPOrpesKoii.

MoaTomy B TeueHne BCEro cpoka cny>0bl ee MOXHO CTHPaThb B CTUPabHO MalluHe He 6onee
10 pas.

A BHUMAHUE

MOMHMTE, 4TO HABOMOYKY C BCTPOEHHOI AMIEKTPOrPESKON 1 BHYTPEHHIOK MOLYLIKY HeNbast
noABepraTb XMMIYECKON YNCTKE, BbDKIMATb, CYLUNTb B MaLLMHE, IMaguTh YTIOrOM WK C MOMOLLbIO
rMaguibHOro Karka.

Cpasy nocne CTUPKN PacTSHNTE eLLe BNaXKHYI0 HABOMOYKY C BCTPOEHHON 3NeKTPOrpenkoi, Nnpuaas
eil UCXOAHbIN pasmep 1 opMy, 11 PasNoXMUTE ee 1S MPOCYLLMBAHUS Ha CTOWKE ANS CYLWIKM Genbsi.

A BHUMAHUE

° He ncnonbayiite NPULLENKN WX aHaNorm4Hble NPUCNOCOBNEHNs NS 3aKpenneHns
HaBOJIOYKMN C BCTPOEHHON 3MEKTPOrPeNnKon Ha CTonke Ans cylwku 6enbs. B npoTuBHOM
Cny4ae BO3MOXXHO MOBPEXAEHNE SNEKTPOrPeNKU.

¢ MopcoepyHAliTe NepeKoyaTesb K 3NEeKTPOrpenke ToNbKo B TOM Clyyae, eCniv HaBonoyka
C BCTPOEHHOW 3MEKTPOrpenKon, LTEMNCENbHbI PasbeM 1 BHYTPEHHSS MoayLlika
COBepLLEHHO cyxune. B npoTuBHOM criyyae cyLLecTByeT OnacHOCTb yaapa 3MeKTpU4eCKM
TOKOM.

BcTaBsTe BHYTPEHHIOW MogyLLKy 06paTHO B HABOMOUKY C BCTPOEHHOMN 3NEeKTPOrpesikoi.
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A NPEAOCTEPEXEHVE
* Hukoraa He BKMKoYaliTe MOKPYIO 3MEKTPOrpenKy C Lienblo ee npocyluku! B NpoTuBHOM crydae
CyLLECTBYET ONACHOCTb MOPAKEHS 3NEKTPUHECKIIM TOKOM.

6. XpaHeHue

Ecnn anekTporpenka He UCMONb3YeTCs A/IMTENBHOE BPEMS, PEKOMEHAYETCS XPaHUTb €€ B OPUrMHabHON
ynakoBke. [111s1 3TOro oTKI0UMTE NepeKIoHaTelb OT ANEKTPOrPENKL, PasbearHIB WTENCENbHbIA Pa3beM.

A BHUMAHUE

CHavana paiiTe 3aneKTporpefike OcCTbiTb. B MPOTMBHOM cliydyae BO3MOXHbl MOBPEXAEHUS
anekTporpenku. Bo nsbexariie cunbHbIX Nepernbos He KNaguTe NPenMeTbl Ha ANeKTPOrpenKy, Koraa
OHa He MCroNb3yeTcsi.

7. YTunusauyusa

OnekTpryeckas rpenka npocTbIHIO CnegyeT yTunuauposaTb cornacHo dupektvse EC no otxogam
3NEKTPUYECKOrO 1 ANeKTPOoHHOro o6opynosaHns — WEEE (Waste Electrical and Electronic Equip-

ment). B cnyyae Bonpocos o6pallaintecb B MECTHYHO KOMMYHaSbHYHO Cy>X0Y, OTBETCTBEHHYO 3a —
YTUAN3ALMIO OTXO[0B.

8. YTto penaTtb Npy BO3HMKHOBEHMMN HENONAA0K?

MNpo6nema MpuynHa Mepb! no ycrpaHeHuio

MHOMKaTopbl TeMnepaTypHbIX PEXXUMOB He Cncrema OtnpasbTe
MOACBEYMBAIOTCA, B TO BPEMSI Kak: 6e30MacHoCTM 3NEeKTPOrpenky n

- NEPEeKIoYaTenb XOPOLLO COEANHEH C MOHOCTBIO OTKJOYMAA | NepekoyaTenb B
3NEeKTPOrpenKoif; 3NEeKTPOrpenKy. CEPBUCHYIO CIyXOY.

- CETeBOW LUTEKEP BKIIOYEH B UCTIPaBHYIO PO3ETKY;

- NMON3YHOK YCTaHOBNEH Ha pexum 1, 2 unn 3.

9. TexHMYecKune xapakKTepucTMKn
CM. 3aBOACKYIO 3TUKETKY Ha 3NeKTPorperke.
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10. MapaHTus

Mbl NpenocTaBnsem rapaHTuio Ha fedeKTbl MaTepManoB 1 M3roTOBNEHNS Ha CPOK 24 Mecsua
CO [HS NPOAAXU Yepes3 PO3HNYHYHO CETb.

[apaHTVs He pacnpoCTPaHaEeTCS:
- Ha cnyyaw yulep6a, Bbl3BaHHOTO HENpaBWsbHbIM UCMONb30BaHNEM
- Ha BbICTPOM3HALLMBAIOLLECS HaCTV
- Ha fedheKThl, O KOTOPbIX MOKyNaTesb 3Han B MOMEHT MOKYMKM
- Ha cny4van CoBGCTBEHHON BUHbI MOKyMaTens.
ToBap cepTMOULMPOBAH : 3M.rPENKK, 3n.NpocTbiHK, 3an.ofesno—000* CepTudimkauus 1 akcneptnsa ”
Ne TC RU C- DE. AY04.B.00126, Cepuist RU Ne 0219484. cpok peiicteus ¢ 03.10.2014 no 25.09.2017 rr.
Cpok aKcnnyaTauum n3nenus: MuH. 5 net
®urpma-unsrotoBuTens: boiipep Mvbx, CodnnHrep wrpacce 218,
89077-YNM, lepmanus
®upma-nvnoptep: 00O boiipep, 109451 r. Mockaa, yn.
Mepepsa 62, kopn. 2, ouc 3
CepBUCHbIN LEHTP: 109451 r. Mockaa, yn.
Mepepsa 62, kopn. 2
Ten(cpakc) 495—658 54 90, bts-service@ctdz.ru

[ata npopaxu

Moanuch npoaasLa

LLItamn marasuHa

Mognwuce nokynatens
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Spis tresci
1. Zawartos¢é opakowania 50 4.5 Automatyczne wytaczanie
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2. Wazne wskazowki 5. Czyszczenie i konserwacja

Zachowa¢ do pdzniejszego UZytku .......c.esuns 50 6. Przechowywanie
3. Uzytkowanie zgodne z przeznaczeniem......... 52 7. Utylizacja 55
4. Obstuga....... 8. Rozwigzywanie problemow...........cueesrerreseeenes 55
4.1 Bezpieczenstwo . -
4.2 Uruchamianie .... 9. Dane tachniczne
4.3 Wiaczanie ......ccoceveveeneeneenenne
4.4 Ustawianie temperatury..........cooouvnerereneneas 53
Wyjasnienie oznaczen

Przeczytaj instrukcje! Mozna prac w pralce z

programem dla tkanin
bardzo delikatnych w
temperaturze 30°C

Nie wybielac

Nie uzywac po
sfatdowaniu lub po
zsunieciu!

Nie suszy¢ w suszarce

Nie prasowac

Nie wbijac igiet!

Nie czysci¢ chemicznie

X & X & X

Nie pra¢

Nie nadaje sie do
uzytku przez dzieci
ponizej 3 roku zycia.

R0® E

Zastosowane w tym
urzadzeniu tekstylia
spetniajg wysokie wy-
magania ekologiczne
Standardu 100 teksty-
liow ekologicznych, jak
zostato to potwierd-
zone przez Instytut
Badawczy Hohenstein).

00
, TEKSTYLIA 3
GODNE ZAUFANIA'

Zbadane na substancie szkodliwe
wedtug Oeko-Tex® Standard 100
06.0.43510 Hohenstein

>

wia.

OSTRZEZENIE: Ostrzezenie zwigzane z
niebezpieczenstwem skaleczenia lub zagrozeniem dla zdro-
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UWAGA: Wskazdwka dot. mozliwosci powstania szkod w
urzadzeniu lub osprzecie.

@ WSKAZOWKI: Wskazdwka dot. waznych informacji.

1. Zawartos¢ opakowania

1 Poduszka rozgrzewajaca
1 Poduszka wewnetrzna

1 Przetacznik

1 Instrukcja obstugi

1.1 Opis urzadzenia

1. Wtyczka

2. Przewod zasilajacy

3. Przetacznik

4. Pods$wietlany wskaznik poziomdw temperatury

5. Przetacznik suwakowy do wybierania opcji We/WYL i
poziomow temperatury

6. Ztacze wtykowe

7. Poszewka ze zintegrowang poduszka elektryczng 7

8. Poduszka wewnetrzna

9. Zamek btyskawiczny 8
9

2. Wazne wskazowki
Zachowa¢é do pdézniejszego uzytku

M\ ostrRzEZENIE

¢ Nieprzestrzeganie ponizszych wskazéwek moze spowodowac
powstanie szkdd rzeczowych i osobowych (porazenie pradem
elektrycznym, poparzenie skory, pozar). Ponizsze ostrzezenia i
wskazdéwki dotyczace bezpieczenstwa stuzg nie tylko ochronie
zdrowia uzytkownika lub zdrowia 0séb trzecich, lecz takze ochronie
produktu. Nalezy przestrzegac tych wskazowek i dotaczy€ niniejsza
instrukcje w razie przekazania urzadzenia innym osobom.

* Poduszka rozgrzewajaca nie moze by¢ uzytkowana przez osoby
majace problemy z odczuwaniem wysokich temperatur oraz inne
0soby wymagajace opieki, ktére moga nie zareagowac na przegrzanie
(np.: diabetycy, osoby z chorobowymi zmianami skéry lub z blizno-
waceniem skéry w obrebie stosowania, osoby po przyjeciu lekdw
usmierzajacych bdl lub alkoholu).

50



* Poduszki rozgrzewajgcej nie wolno stosowaé w przypadku bardzo
matych dzieci (w wieku od 0 do 3 lat), poniewaz osoby te nie zare-
aguja na przegrzanie.

* Poduszki rozgrzewajgcej nie wolno stosowaé w przypadku matych
dzieci (w wieku od 3 do 8 lat), chyba ze przetagcznik zostat ustawiony
przez rodzicdw lub opiekuna, a dziecko zostato odpowiednio poin-
struowane o sposobie uzycia poduszki rozgrzewajace;.

* Poduszka rozgrzewajaca moze by¢ uzywana przez dzieci powy-
zej 8 roku zycia oraz osoby z ograniczong sprawnoscig fizyczna,
sensoryczng i umystowa lub brakiem doswiadczenia i wiedzy tylko
wtedy, gdy znajduja sie one pod nadzorem lub otrzymaty instruk-
cje, w jaki sposob bezpiecznie korzysta¢ z poduszki i sg Swiadome
zagrozen wyniktych z jej uzytkowania.

* Dzieci nie moga bawi¢ sie poduszka rozgrzewajaca.

» Czyszczenie | konserwacja urzadzenia nie moga by¢ przeprowad-
zane przez dzieci, chyba ze znajdujg sie one pod opiekg osoby
dorostej.

¢ Poduszka rozgrzewajgca nie jest przeznaczona do uzytku w szpi-
talach.

* Nie wolno wktuwac igiet

* Nie uzywac w stanie ztozonym ani pomarszczonym

* Nie uzywac w stanie mokrym

* Poduszka rozgrzewajgca moze by¢ stosowana wytgcznie w
potaczeniu z przetgcznikiem podanym na etykiecie.

¢ Pola elektryczne i magnetyczne wytwarzane przez poduszke
rozgrzewajacg moga w pewnych okolicznosciach zaktdci¢ dziatanie
rozrusznika serca. Jednakze ich wartos¢ jest duzo nizsza od wartosci
granicznych: natezenie pola elektrycznego: maks. 5000 V/m,
natezenie pola magnetycznego: maks. 80 A/m, indukcja magnetycz-
na: maks. 0,1 mili-tesla.

Dlatego nalezy skonsultowac sie z lekarzem i producentem rozruszni-
ka serca przed uzyciem poduszki rozgrzewajacej.

* Nie nalezy ciggnac za kabel, skreca¢ go ani mocno zaginac.

* Nalezy czesto sprawdzac, czy poduszka rozgrzewajgca wskazuje
Slady zuzycia lub uszkodzenia.

Po stwierdzeniu takich przypadkow, w razie nieprawidtowego uzycia
poduszki lub jesli urzadzenie nie nagrzewa sie, nalezy przed ponow-
nym uzyciem wystac je do serwisu producenta.

* W przypadku uszkodzenia kabla zasilajgcego poduszki
rozgrzewajacej jego wymiane, dla unikniecia niebezpieczenstwa,
nalezy zleci¢ producentowi, w dziale obstugi klienta lub odpowiednio
wykwalifikowanemu fachowcowi.
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¢ Po zatgczeniu poduszki rozgrzewajacej
— nie wolno kta$¢ na niej zadnych przedmiotow (np. walizek lub koszy
na bielizne),
- rowniez nie wolno kfas¢ na niej zadnych innych zrodet ciepta, takich
jak termofor, druga poduszka rozgrzewajaca.
¢ Podzespoty elektroniczne przetgcznika nagrzewajg sie podczas
uzytkowania poduszki rozgrzewajacej. Dlatego nie nalezy przykrywac
przetgcznika ani ktas¢ go na poduszce rozgrzewajgcej po zatgczeniu.
* Nalezy bezwzglednie przestrzega¢ wskazdwek dotyczacych obstugi
(Rozdziat 4), czyszczenia i konserwacji (Rozdziat 5) oraz przechowy-
wania (Rozdziat 6) urzadzenia.
¢ W razie pytan dotyczacych uzytkowania naszych urzadzen nalezy
zwrdcic sie do dziatu obstugi klienta.

3. Uzytkowanie zgodne z przeznaczeniem

A UWAGA

Poduszka rozgrzewajgca stosowana moze by¢ wytacznie do ogrzewania ludzkiego ciata.

4. Obstuga

4.1 Bezpieczenstwo

A UWAGA

Poduszka rozgrzewajaca jest wyposazona w system bezpieczenstwa. Czujniki elektryczne zapobiegaja
przegrzaniu poduszki na catej jej powierzchni, poprzez automatyczne wytaczenie zasilania w razie uster-
ki. Jesli system bezpieczenstwa wytaczyt poduszke rozgrzewajaca, to wskaznik poziomdéw temperatury
po wigczeniu urzadzenia nie bedzie podswietlany. Ze wzgleddw bezpieczenstwa nie wolno dalej uzywac
poduszki rozgrzewajacej — w przypadku uszkodzenia nalezy ja odesta¢ pod podany adres serwisu.

4.2 Uruchamianie

A UWAGA

Upewnij sie, ze poduszka rozgrzewajaca w trakcie uzywania nie zsuwa sie ani nie marszczy.

* Najpierw potgcz przetgcznik z wktadem grzewczym poduszki za pomoca
ztacza wtykowego.
¢ Nastepnie w6z wtyczke do gniazda zasilania.

(i) wskazOWKA

Strona poszewki (7) ze zintegrowang poduszka elektryczng dla zapewnienia optymalnego
rozchodzenia sie ciepta musi by¢ skierowana w strone ciata.

4.3 Wiaczanie

Ustaw przetacznik suwakowy do wiaczania/wytaczania i regulacji temperatury na stopien 1, 2 lub 3, aby
zataczy¢ poduszke rozgrzewajaca.
Po zatgczeniu wskaznik pozioméw temperatury (4) bedzie pod$wietlany.
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4.4 Ustawianie temperatury

Poziom 0: WYL

Poziom 1: minimalne ogrzewanie
Poziom 2: $rednie ogrzewanie
Poziom 3: maksymalne ogrzewanie

WSKAZOWKA
e Poduszke mozna najszybciej rozgrzac, ustawiajac najwyzszy poziom temperatury grzania.

Niniejsza poduszka rozgrzewajaca posiada funkcje szybkiego nagrzewania, po wigczeniu

WSKAZOWKA turbo gy
. e ; &
ktdrej nagrzewa sie w ciggu 10 minut. K4 o(

A OSTRZEZENIE

Jesli poduszka rozgrzewajgca bedzie uzywana przez wiele godzin, za-
lecamy ustawienie najnizszego poziomu temperatury na przetgczniku,
aby unikngé przegrzania ogrzewanej czesci ciata i ewentualnych oparzen
skory.

4.5 Automatyczne wylaczanie

Ten model poduszki rozgrzewajgcej zostat wyposazony w funkcje automatycznego wytgczania.

Stuzy ona do wytaczania ogrzewania po uptywie ok. 90 minut od momentu uruchomienia. 90 .
Wskaznik poziomu temperatury zacznie wéwczas migac. Aby ponownie uruchomié poduszke STOF""
rozgrzewajaca, najpierw nalezy przetaczy¢ przetacznik suwakowy ZAk./ WYL. i regulaciji tem-

peratury (5) do pozycji ,0” (WYL.). Po mniej wiecej 5 sekundach mozna ponownie wtgczy¢
urzadzenie.

4.6 Wylaczanie

Ustaw przefacznik suwakowy ZAk./WYL. i regulacji temperatury na stopien ,,0“ (WYL.), aby wytaczy¢ poduszke
rozgrzewajaca. Pods$wietlenie poziomdw temperatury zgasnie.

WSKAZOWKA

Jesli nie planujesz uzywaé poduszki, przetacz przetacznik suwakowy ZAt./WYL. i regulacji tempera-
tury do pozyciji ,0“ (WYL.) i wyciagnij wtyczke zasilania z gniazdka. Nastepnie nalezy odtaczy¢ ztacze
wtykowe i tym samym przetacznik od poduszki rozgrzewajacej.

5. Czyszczenie i konserwacja

A OSTRZEZENIE

Przed czyszczeniem nalezy kazdorazowo wyja¢ kabel sieciowy z gniazda zasilania. Nastepnie odtacz
zlacze wiykowe i tym samym przetacznik od poduszki rozgrzewajacej. W przeciwnym razie istnieje
niebezpieczenstwo porazenia pradem elektrycznym.

UWAGA

e Przetacznik nie powinien mie¢ jakiegokolwiek kontaktu z wodg ani innymi cieczami. W przeciwnym
razie moze nastapi¢ uszkodzenie przetacznika.
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Do czyszczenia przetacznika nalezy uzywaé suchej, niepozostawiajacej widkien $ciereczki. Nie nalezy
stosowaé srodkédw chemicznych ani $ciernych.

MopyLuka-anekTporpenka CoCTOUT U3 HABOMOYKM C BCTPOEHHOW MPENKO (CHapy»Xu) 1 BHYTPEHHEN
nopyLwku. MNMepen 04NCTKON BCerga BbIHMMANTE BHYTPEHHIOK MOAYLUKY. [11s 3TOro oTKponTe
3aCTEXKY-MOSHNIO. BHYTPEHHIO NOAYLLKY HENb3SA CTMPaTb.

Heb6onblune 3arpsi3HeHUst Ha HABOJIOYKE C BCTPOEHHOW 3NEeKTPOrpenkort MOXXHO yAanuTb BAaXKHON
candeTkol, Npyu HeO6XOANMOCTU C HEGOSbLUMM KOMMYECTBOM MSITKOIO XXMUAKOMO MOIOLLETrO
cpefcTsa.

HaBono4ky ¢ BCTPOEHHOI 3MEKTPOrpesikoii MOXHO CTUpaTb B CTupalbHOW MawuvHe. U3
9KONMOMMHYECKNX COOBPaXKEHNN CTpaiiTe ee BMECTe C APYrIMU TEKCTUSIbHLIMU N3OENVSIMU.
YcTaHOBWTE CTUPaSbHYIO MaLLVHY Ha AenvKaTHbIA pexxum cTupku npu Temnepatype 30 °C (ans
wepcTh). Micnonb3yiiTe Msirkoe MotoLLee CPEACTBO, COONofanTe yKasaHHyo N3roToBUTENEM
[O3VIPOBKY.

BHUMAHUE

[MoMHUTE, 4TO CAMLLKOM YacTasi CTUpKa MOXET OTPULIATENBHO CKa3aTbCs Ha HABOMIOYKE C
BCTPOEHHOI 3NEKTPOrPesKOoii.

lMoaTomy B TeueHme BCEro cpoka cny>6bl ee MOXHO CTUPaThb B CTUPanbHO MalluHe He 6onee
10 pas.

A BHUMAHME

MOMHUTE, 4TO HABONMOYKY C BCTPOEHHON SNEKTPOrPENKON 1 BHYTPEHHIO MOAYLLKY Henb3st
nofBeprarb XUMUYECKO YNCTKE, BbPKUMATb, CYLLINTb B MALLUHE, MaanTb YTIOrOM UK C MOMOLLbIO
rMaguIbHOro Katka.

Cpasy nocne CTUPKN PacTSHNTE eLLe BNaXKHYH0 HABOMOYKY C BCTPOEHHOI 3NeKTPOrpenkoi, Npuaas
eil UICXOAHbIN pasmep 1 hopMy, 11 PasoXMTE ee /1S NMPOCYLLMBAHUS Ha CTOWKE ANS CYLIKM 6enbsi.

A BHUMAHUE

° He ncnonbayiite NPULLENKN WX aHaNorm4YHble NPUCNOCOBNEHNs NS 3aKpenneHns
HaBOJIOYKMN C BCTPOEHHOW 3MEKTPOrpenKoin Ha CToke Anst cylwku 6enbsi. B npoTuBHOM
clly4ae BO3MOXXHO MOBPEXAEHNE 3NIEKTPOrPENKN.

e [logcoennHsiiTe nepekoYaTesb K aNeKTPOrpesike TONIbKO B TOM Clly4ae, EC/IN HABOJIOYKa
C BCTPOEHHOWN 3MEKTPOrpenKon, LTENCEeNbHbI PasbeM 1 BHYTPEHHSS MoayLlika
COBEPLLEHHO cyxune. B NpoTUBHOM cryvae CyLLecTBYET OMacHOCTb yaapa aNeKTPUYECKM
TOKOM.

BcTaBbTe BHyTPEHHIOW MOMyLLIKY 06paTHO B HABOJOYKY C BCTPOEHHOI 3M1eKTPOrPENKOii.

A OSTRZEZENIE

¢ Nie wolno w zadnym wypadku wtacza¢ poduszki rozgrzewajacej w celu jej wysuszenia! W przeciwnym
razie istnieje niebezpieczenstwo porazenia pradem elektrycznym.

6. Przechowywanie

Jesli poduszka rozgrzewajgca nie jest uzywana przez dtuzszy czas, zalecamy jej przechowywanie w orygi-
nalnym opakowaniu. Nalezy odtaczy¢ ztacze wtykowe i tym samym przetacznik od poduszki elektrycznej.
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A UWAGA

Najpierw nalezy odczekaé, az poduszka ostygnie. W przeciwnym razie moze doj$¢ do uszkodzenia
poduszki rozgrzewajacej. Podczas przechowywania poduszki rozgrzewajacej, nie nalezy umieszczac
na niej przedmiotéw, poniewaz mogtoby to spowodowaé jej mocne zagiecie.

7. Utylizacja

Poduszka rozgrzewajaca nalezy przekaza¢ do utylizacji zgodnie z dyrektywa WEEE w sprawie
zuzytego sprzetu elektrycznego i elektronicznego. W razie pytan nalezy zwrdci¢ sig do lokalnego
urzedu odpowiedzialnego za utylizacje odpaddw. .

8. Rozwiazywanie probleméw

Problem Przyczyna Rozwigzanie
Poziomy temperatury nie sa pods$wietlane, gdy: System Poduszke rozgrzewajaca i
- przetacznik zostat prawidtowo potgczony z poduszka | bezpieczenstwa przetacznik nalezy odestaé
rozgrzewajaca; nieodwracalnie do serwisu.
- zasilacz jest potgczony z prawidtowo dziatajagcym | wytgczyt poduszke
gniazdem zasilania; rozgrzewajaca.
- przetacznik suwakowy znajduje sie w potozeniu 1,
2 lub 3.

9. Dane techniczne
Patrz etykieta z danymi znamionowymi na poduszce rozgrzewajace;.
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Beurer GmbH, Soflinger Str. 218, 89077 Ulm, Germany
www.beurer.com
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